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Uputstvo za upotrebu

Sistemi za razdvajanje:

Interni srednji distraktor
Kraniomaksilofacijalni (CMF) distraktor
Sistem distraktora gornje vilice
Pojedinacni vektorski distraktor
Videstruki vektorski distraktor

Eksterni srednji distraktor

Univerzalni komplet za vadenje Srafova

Materijal(i)

Materijal(i): Standard(i):
INTERNI SREDNJI DISTRAKTOR
Srafovi TAN, ISO 5832-11

Ploce za stopala TAN, 1SO 5832-11
Telo distraktora TAN, ISO 5832-11
Produzni drzaci:

Silikon, ASTM F 2042

L605, ASTM F 90

KRANIOMAKSILOFACIJALNI DISTRAKTOR (CMFD)

Srafovi TAN, 1SO 5832-11, TiCP, ISO 5832-2

Ploce za stopala TiCP, ISO 5832-2

Telo distraktora TAN, 1SO 5832-11 i CoCrWNi, I1SO 5832-5
Produzni drzaci:

Silikon, ASTM F 2042

MP35N, ASTM F 562, ISO 5832-6

L605, ASTM F 90

TAN, ISO 5832-11

CRANIOMAXILLOFACIAL DISTRACTOR (KRANIOMAKSILOFACIJALNI DISTRAKTOR
(CMFD))

Srafovi nerdajuci celik, 1ISO 5832-1

Ploce za stopala nerdajuci Celik, 1SO 5832-1

Telo distraktora nerdajuci celik, 1SO 5832-1

POJEDINACNI VEKTORSKI DISTRAKTOR (TITANIJUM)
Srafovi TICP, 1SO 5832-2

Ploce za stopala TAN, 1SO 5832-11

Telo distraktora TAN, ISO 5832-11

DISTRAKTOR GORNJE VILICE

Srafovi nerdajuci Celik 316L, 1SO 5832-1

Ploce za stopala nerdajuci Celik 316L, 1SO 5832-1
Telo distraktora nerdajuci celik 316L, ISO 5832-1

VISESTRUKI VEKTORSKI DISTRAKTOR

Telo distraktora TAV, ISO 5832-3/Nerdajuci elik 304, ISO 7153-1
Drzac distraktora TAV, I1SO 5832-3/Nerdajuci celik 304, ISO 7153-1
KirSner Zice nerdajuci celik

Sipka od ugljenikovog vlakna CFRE, ISO 16061

Navrtka nerdajuci celik 304, 1SO 7153-1

Poklopac: PVC

EKSTERNI SREDNJI DISTRAKTOR

Srafovi TAN, ISO 5832-11

Ploce za stopala TiCP, ISO 5832-2

Ram, TAN, ISO 5832-11 i legura Al, DIN EN 573 i vlakna ugljena, ISO 16061 i PTFE, FDA
uskladen USP CI VI i nerdajuci Celik, DIN EN 10088-1-3 i TAV, ISO 5832-3 i nerdajuci
Celik, 17-4PH, ASTM B 209 i RADEL R5500-BK937, FDA uskladen USP Cl VI

Halo ¢iode TAN, ISO 5832-11

Sipke za spajanje TAV, 1SO 5832-3

Sipke od vlakna ugljena CFRE, ISO 16061

Sviinstrumenti:
— Nerdajudi Celik, DIN EN 10088-1&3
— Aluminijum

Standardi:

ASTM B209M

ASTM B221M

DIN EN 573-3

DIN 17611

— PTFE, FDA uskladen

Svrha upotrebe

Interni srednji distraktor, distraktor gornje vilice, pojedinacni vektorski distraktor, ek-
sterni srednji distraktor je namenjen za upotrebu kao stabilizator kosti i uredaj za pro-
duzavanje u slu¢ajevima kada je potrebna postepena distrakcija kosti.

Kraniomaksilofacijalni (CMF) distraktor i Synthes visestruki vektorski distraktor su na-
menjeni za upotrebu kao stabilizatori kosti i uredaj za produzavanje (i/ili transport) u
slucajevima kada je potrebna postepena distrakcija kosti.

Univerzalni komplet za vadenje Srafova je namenjen za uklanjanje celovitih i o3tecenih
srafova. Nije namenjen za koris¢enje u kombinaciji sa elektricnim alatom.

Indikacije

Sistem internog srednjeg distraktora je namenjen za rekonstruktivne osteotomije i
pomeranje segmenata kranijalnih i kostiju lica za korekciju stanja kao $to su sindrom-
ska kraniosinostoza i retruzija kostiju lica kod odrasle i pedijatrijske populacije.

Sistem kraniomaksilofacijalnog (CMF) distraktora je namenjen za korekciju kongenital-
nih nedostataka i posttraumatskih defekata na telu i ramusu donje vilice kada je po-
trebna postepena distrakcija kosti. Sistem od 1,0 mm i 1,3 mm se preporucuje kod dece
mlade od 12 mesecia 1,5 mm i 2,0 mm se preporucuje kod starijih pacijenata.

Sistem za distrakciju gornje vilice je namenjen za upotrebu kod kraniofacijalne hirurgi-
je, u rekonstruktivnim procedurama i selektivnoj ortognatskoj operaciji gornje vilice.
Narocito, namenjen je za distrakciju gornje vilice koristeci LeFort | osteotomiju kod
odraslih i pedijatrijskih populacija.

Single Vector Distraction Systems (Sistemi pojedinacnih vektorskih distraktora) (SSTi Ti
distraktor donje vilice) su indikovani za upotrebu kod produzavanja kosti donje vilice u
cilju ispravljanja stanja kao $to su kongenitalni nedostaci kod donje vilice ili posttrau-
matski defekti.

Sistem viSestrukog vektorskog distraktora je indikovan za produZavanje kosti donje
vilice kod stanja kao $to su hipoplazija donje vilice ili posttraumatski defekti na donjoj
vilici kod koji je potrebna postepena distrakcija kosti. Takode je indikovan kod rekon-
strukcije donje vilice nakon teske traume ili gubitka koStanog tkiva zbog resekcije tu-
mora, kao alternativa koStanim graftovima i zakrpama.

Sistem eksternog srednjeg distraktora je namenjen za upotrebu kod kraniofacijalne
hirurgije, u rekonstruktivnim procedurama i selektivnoj ortognatskoj operaciji gornje
vilice. Narocito, on je indikovan u sluajevima kada je potrebna postepena distrakcija
kostiju kod odrasle i pedijatrijske populacije.

Sistem za univerzalno vadenje Srafova je indikovan za upotrebu kod uklanjanja celovitih
i oStecenih Srafova.

Kontraindikacije

Sistem za kraniomaksilofacijalnu distrakciju (CMF), Synthes sistem za distrakciju gornje
vilice, sistem pojedinacnog vektorskog distraktora od nerdajuceg celika i sistem viSe-
strukog vektorskog distraktora su kontraindikovani kod pacijenata sa poznatom oset-
ljivos¢u na nikl.

Nuspojave

Kao i kod svih vecih hirurskih procedura, moze do¢i do rizika, nezeljenih efekata i ne-

Zeljenih dogadaja. lako moZe do¢i do mnogih reakcija, u naj¢eS¢e spadaju:

Problemi koji proisticu od anestezije i pozicioniranja pacijenta (npr. mucnina, povraca-

nje, dentalne povrede, neuroloska oStecenja itd.), tromboza, embolija, infekcija, oste-

cenje nerva i/ili korena zuba ili drugih vaznih struktura ukljucujuci krvne sudove, pre-
komerno krvarenje, oStecenje mekih tkiva uklj. otok, abnormalno formiranje oZiljka,
funkcionalno ostecenje misi¢no-skeletnog sistema, bol, nelagodnost ili abnormalni
osecaj usled prisustva uredaja, alergijske ili hipersenzitivne reakcije, nuspojave vezane

za $tr€anje, olabljivanje, savijanje ili lom uredaja, loSe povezivanje ili nepovezivanje ili

odloZeno povezivanje 5to moZe dovesti do loma implantata, i ponovne operacije.

— Eksterni srednji distraktor: neurolosko oStecenje ili curenje likvora, 5to dovodi do
smrti usled penetracije kranijalnih ¢ioda.

— Opasnost od gusenja:

1. Opasnost od gusenja od produznog drzaca koji se postavlja u intraoralnu Supljinu
i lomljenja kao rezultat smetnje Zvakanju.

2. Opasnost od gusenja usled odvajanja produznog drZzaca od distraktora i ulaska u
intraoralnu $upljinu i zbog toga $to hirurg ne zateze u potpunosti produzni drzac
za distraktor.

3. Opasnost od gusenja usled polomljenih delova fleksibilnih produznih drzaca pri-
¢vrséenih u mekom tkivu ili od naslanjanja pacijenta na produZeni drzac tokom
spavanja.

— Opasnost od gusenja od silikonske cevi koja haba ili izvlaci fleksibilni produzni drzac
kao rezultat ometanja od strane pacijenta ili erozije usled interferencije sa zubimaili
ortodontskim uredajima postavljenim u laserskim rezovima na fleksibilnom produz-
nom drzacu.

— Opasnost od gusenja zbog silikonskih poklopaca koji se koriste za zastitu kraja 3e-
stougaonog Srafa za aktivaciju koji se odvija usled trljanja.

— Ponovna operacija:

1. Ponovna operacija zbog relapsa.

2. Ponovna operacija zbog loma ili odvajanja sistema distraktora usled prekomernih
aktivnosti pacijenta.

3. Ponovna operacija usled loma drzac¢a za nogu nakon postavljanja implantata,
tokom lecenja usled smanjene ¢vrstoce kao rezultat prekomernog savijanja drza-
¢a za nogu tokom implantacije.

4. Ponovna operacija usled loma drZaca za nogu postoperativno pre nego 5to se
proces konsolidacije kosti zavrsi usled prekomernog naprezanja od strane pacijenta.



5. Nesjedinjavanje ili fibrozno sjedinjavanje koje dovodi do ponovne operacije
(u najgorem slucaju) jer broj koris¢enih rafova koji se koristi sa drzacima za nogu
nije dovoljan.

6. Ponovna operacija usled pomeranja Srafa u tankoj kosti.

7. Prevremena konsolidacija kosti $to zahteva ponovnu operaciju usled aktivacije
distraktora u pogresnom pravcu nakon aktivacije u pravilnom pravcu.

8. Ponovna operacija za korigovanje regeneracije kosti usled postavljanja distrakto-
ra duz nepravilnih vektora kao rezultat nepravilnog planiranja vektora ili teskoca
u prenosu plana lecenja na hirursko postavljanje.

9. Ponovna operacija za zamenu uredaja usled poremecaja uredaja zbog traumatske
povrede pacijenta $to nije povezano sa procedurom ili leCenjem.

10. Ogranic¢en/narusen rast kosti koji zahteva dodatnu operaciju jer distraktor nije
uklonjen nakon zalecenja.

11. Ponovna operacija usled loma fleksibilnog produznog drzaca kao rezultat sledeceg:

12. drzac je prikleSten u mekom tkivu, i/ili

13. pacijent se okrece na produzni drzac tokom spavanja.

14. Ponovna operacija usled infekcije na lokaciji distraktora.

15. Za distraktore donje vilice: ponovna operacija za popravku degeneracije na tem-
poromandibularnom spoju (TMJ).

16. Ogranic¢en/narusen rast kosti koji zahteva dodatnu operaciju, jer distraktor nije
uklonjen nakon zalecenja regeneracije.

17. Za distraktore donje vilice: ponovna operacija jer lecenje distrakcijom nedovoljno
ublazava probleme sa disanjem.

18. Ponovna operacija usled kvara uredaja.

19. Ponovna operacija usled neadekvatne izabrane duZine uredaja.

20. Ponovna operacija usled zamene uredaja.

21. Ponovna operacija usled olabavljenog drzaca noge distraktora.

22. Ponovna operacija usled frakture kosti zbog opterecenja.

23. Za eksterne distraktore: ponovna operacija usled pomeranja iode u kosti.

24. Ponovna operacija usled nepotpunih osteotomija.

Dodatno medicinsko lecenje za:

25. Erozija mekog tkiva usled pritiska komponenti distraktora na meko tkivo.

26. Bol kod pacijenta usled ulaska kraja distraktora u meko tkivo.

27. OStecenje nerva koje zahteva dodatno medicinsko lecenje.

28. Infekcija koja zahteva lecenje.

29. Povreda zbog produZzenog vremena pacijenta u operacionoj sali, zato $to se Sra-
fovi/distraktori ne mogu ukloniti.

30. Nemogucnost uklanjanja produznog drZaca sa distraktora bez drugog reza: pro-
duzni drzac koji se nalazi na levoj strani pacijenta u toku perioda konsolidacije
olak3ava pojavu infekcija koje zahtevaju dodatno medicinsko lecenje.

31. Proces zaleCenja se moze promeniti kod pacijenata sa odredenim metabolickim
oboljenjima, sa aktivnom infekcijom ili kod onih sa ugroZenim imunitetom.

32. Celulitis.

33. Nelagodnost kod pacijenta usled dugackog trajanja lecenja.

34. Oziljak koji zahteva reviziju.

35. Bol na mestu generisanja kosti.

36. Cista izazvana ¢iodama.

37. Povreda parotidne Zlezde.

38. Za eksterne distraktore: infekcija na mestu cioda.

39. Dehiscencija rane.

40. Prekid lecenja usled nepodobnosti pacijenta.

41. Blagi prednji otvoreni ugriz.

42. Problemi sa ishranom, gubitak tezine.

Sterilan uredaj

STERILE Sterilisan iradijacijom

Skladistite implantate u njihovom originalnom zastitnom pakovanju i izvadite ih iz pa-
kovanja tek neposredno pre upotrebe.

Pre upotrebe, proverite datum isteka roka trajanja proizvoda i potvrdite ispravnost
sterilnog pakovanja. Ne koristite ako je pakovanje osteceno.

Uredaj za jednokratnu upotrebu

® Ne koristite ponovo

Proizvodi koji su namenjeni za jednokratnu upotrebu se ne smeju ponovo koristiti.
Ponovna upotreba i obrada (npr. CiS¢enje i sterilizacija) mogu da ugroze strukturnu
celovitost uredaja i/ili da dovedu do kvara uredaja Sto moze dovesti do povrede, bole-
stiili smrti pacijenta.

Stavise, ponovna upotreba ili obrada uredaja za jednokratnu upotrebu moze stvoriti
rizik od kontaminacije, npr. usled prenosa inficiranog materijala sa jednog pacijenta na
drugog. Ovo moze dovesti do povrede ili smrti pacijenta ili korisnika.

Kontaminirani implantati se ne smeju ponovo obradivati. Svi Synthes implantati koji su
kontaminirani krvlju, tkivom i/ili telesnim te¢nostima/materijom nikada se ponovo ne
smeju koristiti i sa njima treba postupati u skladu sa bolni¢kim protokolom. Cak iako
mogu da izgledaju kao da su neosteceni, implantati mogu da imaju male defekte i
unutradnje uzorke naprezanja koji mogu dovesti do zamora materijala.

Mere predostroznosti

Mere predostroznosti kod predoperativnog planiranja:

— Distraktori se moraju postaviti 5to je paralelnije moguc¢e medusobno i u odnosu na
sagitalnu ravan u cilju sprecavanja spajanja tokom stvarne upotrebe.

— Pazite da izbegnete nerve, zubne gredice, korenje ili druge vazne strukture prilikom
busenja i/ili postavljanja Srafova.

— Proverite adekvatni volumen i kvantitet kosti za postavljanje 3rafa.

— Prilikom postavljanja distraktora razmotrite i proverite sledece:

A. Okluzalna ravan

B. Zubne gredice i koreni

C. Planirani vektor distrakcije

D. Planirana duzina napredovanja (uzmite u obzir relaps i prekomernu korekciju)

E. Adekvatni volumen i kvantitet kosti za postavljanje zavrtnja

F. Lokacija nerava

G. Zatvaranje usana

H. Pokrivanje mekog tkiva

|. Lokacija produznog drzaca

J. Bol pacijenta usled remecenja mekog tkiva od strane distraktora

K. Pristup zavrtnjima na osnovu pristupa

L. Za distraktore donje vilice: postavljanje kondila u glenoidnu jamu

Mere opreza kod implantacije distraktora:
— Faktori koje treba razmotriti i proveriti su sledeci:

A. Okluzalna ravan

B. Zubne gredice i koreni

C. Planirani vektor distrakcije. Distraktori se moraju postaviti $to je paralelnije moguce
medusobno i u odnosu na sagitalnu ravan u cilju sprecavanja spajanja

D. Planirana duzina napredovanja (uzmite u obzir relaps i prekomernu korekciju)

E. Adekvatni volumen i kvantitet kosti za postavljanje zavrtnja

F. Lokacija nerava

G. Zatvaranje usana

H. Pokrivanje mekog tkiva

|. Lokacija produznog drzaca

J. Bol pacijenta usled remecenja mekog tkiva od strane distraktora

K. Pristup zavrtnjima na osnovu pristupa

L. Za distraktore donje vilice: postavljanje kondila u glenoidnu jamu

Isecite i oblikujte drzace za nogu:
— DrZace za nogu treba isedi tako da se integritet otvora za $raf ne narusi.
— Koristite rucnu ili turpiju na sekacu da biste izglacali sve ostre ivice.

Prikljucivanje produznog drzaca:

— Izaberite produZni drza¢ odgovarajuce duzine da biste osigurali da meko tkivo ne
blokira aktivacioni Sestougaoni sraf tokom distrakcije.

— Produzni drZac treba sastaviti sa distraktorom pre nego $to se distraktor postavi na
kost. Sastavljanje produznog drzaca je otezano nakon $to se distraktor zavrtnjima
postavi na kost.

— Prilikom postavljanja produznog drzaca, rotirajte samo obod instrumenta za ukla-
njanje. Nemojte da dozvolite da se osnova instrumenta za uklanjanje rotira u va3oj
ruci, jer time sprecavate otvaranje produznog drzaca.

— Tokom lecenja, vodite racuna da zastitite produzne drzace i sprecite oStecenje ili
lom. Bocni pritisak od strane pacijenta na fleksibilnim produznim drza¢ima tokom
sna moze ostetiti i/ili dovesti do loma produznih drZaca. Savetuje se da se fleksibilni
drzaci pricvrste za kozu pacijenta, bez uticanja na mogucnost njihove rotacije. Kao
alternativa, dostupni su ¢vrsti produzni drzaci.

Oznacavanije lokacije distraktora:

— Broj obrtaja prilikom busenja ne sme nikada da prede 1800 o/min. Veci broj obrtaja
moze dovesti do nekroze kosti izazvane toplotom, kao i busenja otvora prekomerne
velicine. Nedostaci otvora prekomerne velicine obuhvataju smanjenu silu izvlacenja,
jednostavnije ispadanje Srafova iz kosti i/ili neoptimalnu fiksaciju. Uvek obavljajte
adekvatnu irigaciju tokom busenja da biste sprecili pregrevanje bita za busenje ili
kosti.

— Aktivirajte distraktor u otvorenom smeru za pola kruga pre busenja i/ili ubacivanja
srafa da biste obezbedili adekvatnu razdaljinu izmedu vodecih otvora i osteotomije.

— Cvrsto pritisnite se¢ivo odvijaca u usek zavrtnja da biste osigurali zadrzavanje zavrt-
nja na secivu odvijaca.

— Ako se koriste Srafovi za zaklju¢avanje, otvori za zavrtnje moraju da budu probuseni
pod pravim uglom u odnosi na otvor na ploci da bi se sprecilo unakrsno navijanje
zavrtnja. Prilozena je obloga za busenje kako bi se pojednostavilo pravilno postav-
ljanje.

— Pazite da izbegnete nerve, zubne gredice i korenje i druge vazne strukture prilikom
busenja i/ili postavljanja Srafova.

— Koristite Srafove odgovarajuce duzine da biste izbegli olabljivanje ili ostecenje vaz-
nih/lingvalnih struktura.

— Nemojte u potpunosti da zateZete zavrtnje pre obavljanja osteotomije.

Ponovno postavljanje distraktora:

— Da biste povedali stabilnost distraktora kod tanke kosti, ubacite $rafove bikortikalno.
Pored toga, moze se koristiti vise Srafova.

— Pazite da izbegnete nerve, zubne gredice i korenje i druge vazne strukture prilikom
busenja i/ili postavljanja Srafova.

— Koristite bit za busenje dimenzija u skladu sa sistemskim $rafom.



— Ako se distraktor postavi tako da je produzni drZa¢ u intraoralnoj Supljini, postarajte

se da produzni drzac ne smeta mogucnosti pacijenta da Zvace.

Srafovi se mogu olabaviti tokom le¢enja ako se stave u kost lo3eg kvaliteta.

— Broj obrtaja prilikom busenja ne sme nikada da prede 1800 o/min. Veci broj obrtaja
moZe dovesti do nekroze kostiizazvane toplotom, kao i busenja otvora prekomerne
veli¢ine. Nedostaci otvora prekomerne velicine obuhvataju smanjenu silu izvlacenja,
jednostavnije ispadanje zavrtnjeva iz kosti i/ili neoptimalnu fiksaciju. Uvek obavljajte
adekvatnu irigaciju tokom busenja da biste sprecili pregrevanje bita za busenje ili
kosti.

— Ako se koriste Srafovi za zakljucavanje, otvori za zavrtnje moraju da budu probuseni

pod pravim uglom u odnosi na otvor na ploci da bi se sprecilo unakrsno navijanje

zavrtnja. Za pojednostavljeno pravilno postavljanje, prilozen je vodic za busenje.

Cvrsto pritisnite se¢ivo odvijaca u usek zavrtnja da biste osigurali zadrzavanje zavrt-

nja na secivu odvijaca.

ProduZni drzac treba sastaviti sa distraktorom pre nego 5to se distraktor postavi na

kost. Sastavljanje produznog drzaca je otezano nakon sto se distraktor zavrtnjima

postavi na kost.

— Koristite Srafove odgovarajuce duzine da biste izbegli olabljivanje ili ostecenje vaznih
ili lingvalnih struktura.

— Kraniomaksilofacijalni distraktor: minimalno tri Srafa treba ubaciti kroz svaki drzac
noge da bi se osigurala adekvatna stabilnost.

— Eksterni srednji distraktor: koristite najmanje 6 $rafova, 3 po drzacu za nogu za
gornju vilicu i koristite najmanje 6 fiksacionih Srafova, 3 po strani.

— Interni srednji distraktor: svaki drza¢ noge treba da sadrzi najmanje Cetiri Srafa za
adekvatnu stabilnost.

— Distraktor gornje ivice: najmanije tri Srafa se moraju ubaciti kroz svaki drza¢ noge da
bi se osigurala adekvatna stabilnost.

— Srafove treba postaviti u otvore najblize telu distraktora za adekvatnu stabilnost
uredaja.

— Probusite i ubacite Srafove prvo u najblize osteotomije.

Zavrsite osteotomiju:

— Osteotomija se mora zavrsiti, a kost mora biti pokretna. Distraktor nije projektovan
niti namenjen za lomljenje kosti i/ili za zavrsavanje osteotomije.

— Budite obazrivi da izbegnete nerve.

Potvrda aktivacije uredaja:

— Nemojte da drzite produzni drzac dok ga rotirate aktivacionim instrumentom. Na taj
nacin moZete da oteZate rotiranje produznog drzaca i mozete da dovedete do od-
vajanja produznog drzaca od distraktora.

Ponovite korake za bilateralne procedure.

— Distraktori se moraju postaviti 5to je paralelnije moguce medusobno i u odnosu na
sagitalnu ravan u cilju sprecavanja spajanja.

Postoperativna razmatranja:

— Vazno je okrenuti aktivacioni instrument iskljucivo u smeru strelice na rucki. Okreta-

nje aktivacionog instrumenta u pogreSnom smeru (suprotno od strelice) moze po-

remetiti proces razdvajanja.

Nemojte da drZite produZni drZa¢ dok ga rotirate aktivacionim instrumentom. Na taj

nacin mozZete da otezate rotiranje produznog drzaca i mozete da dovedete do od-

vajanja produznog drZaca od distraktora.

— Tokom perioda lecenja, nadgledajte kondile pacijenata u glenoidnoj jami zbog de-
generativnih promena.

— Hirurg mora da uputi pacijenta/negovatelja kako da aktivira i zastiti distraktor tokom
lecenja.

— Vazno je da se produzni drzaci zastite od zakacinjanja za predmete koji mogu izvuci
uredaje i izazvati bol i povredu pacijenta.

— Pacijente takode treba posavetovati da ne diraju distraktore i da izbegavaju aktivno-
sti koje mogu uticati na lecenje. Vazno je uputiti pacijente da postuju protokol
distrakcije, da odrzavaju podru¢je rane ¢istim tokom lecenja i da kontaktiraju svog
hirurga odmah ako olabave aktivacioni instrument.

Uklanjanje produznog drzaca:

— Prilikom uklanjanja produznih drzaca, rotirajte samo obod instrumenta za uklanja-
nje. Nemojte da dozvolite da se osnova instrumenta za uklanjanje rotira u vasih ruci,
jer to moze da dovede do promene u rastojanju distrakcije koje je postignuto.

Uklanjanje uredaja:

— Da biste izbegli pomeranje implantata, distraktor treba ukloniti nakon lecenja.

— Proizvodac nije odgovoran za bilo kakve komplikacije nastale zbog pogresne dija-
gnoze, izbora neodgovarajuceg implantata, nepravilnog kombinovanja kompone-
nata implantata i/ili operativnih tehnika, ogranicenja u smislu metoda lecenja, ili
neadekvatne asepse.

Mere opreza u vezi sa instrumentom:
— Vrhovi instrumenta mogu biti ostri, rukujte pazljivo.

Upozorenja

Predoperativno planiranje:

— Prilikom izbora pacijenata za lecenje distrakcijom donje vilice, hirurg treba da uzme
u obzir sva prethodna stanja kao $to je centralna apneja, visestruke opstrukcije di-
sajnih puteva, teski refluks ili druge etiologije opstrukcije disajnih puteva koje ne
zavise od jezika i koje ne bi reagovale na pomeranje donje vilice. Pacijenti sa ovim
stanjima mogu zahtevati traheostomiju.

— Ako je produZzni drza¢ postavljen delimi¢no u intraoralnoj Supljini, on predstavlja
opasnost od gusenja u slucaju da se pomeri iz distraktora ili ko¢nica.

— Pomeranje zuba moZe uticati na ishode lecenja i treba ih paZljivo uzimati u obzir
koristeci intraoralnu udlagu.

Implantacija distraktora:

— Izaberite desni/levi distraktor za desnu/levu stranu donje vilice da bi se ogranicilo
intraoralno postavljanje produznih drzaca.

— Ako je produZzni drza¢ postavljen delimi¢no u intraoralnoj Supljini, on predstavlja
opasnost od gusenja u slucaju da se pomeri iz distraktora ili ko¢nica.

— Nemojte da implantirate distraktor ako su drzaci za nogu oSteceni prekomernim

savijanjem.

Upozorenje za eksterni srednji distraktor:

— Fiksacione srafove treba ubaciti u oblastima sa ¢vrstom kortikalnom kosti najma-
nje 4 mm debljine.

— Prekomerno zatezanje fiksacionih Srafova ili postavljanje Cioda na tanku kost
moZe dovesti do fraktura kosti ili duralne penetracije.

— Najmanije tri fiksaciona Srafa treba postaviti na svaki drzac za nogu pre zatezanja
Cioda, da bi se omogucila ujednacena distribucija sile.

— Pacijente treba savetovati da izbegavaju visokorizi¢ne aktivnosti, jer moze do¢i do
ozbiljne povrede ako pacijent padne na ureda;.

Upozorenja za interni srednji distraktor:

— Budite dodatno obazrivi da ne obrnete distraktor tokom distrakcije jer ga time mo-
Zete nenamerno odvojiti od prednjeg drZaca za nogu.

— Ako masinski Srafovi od 1,2 mm nisu koriS¢eni za pri¢vrs¢ivanje prednjih drzaca za
nogu na tela distraktora, postarajte se da dve komponente budu u potpunosti spo-
jene kada se uredaji vrate u pocetni polozaj.

— Uredaji imaju sposobnost za distrakciju do 40 mm (80 rotacija u smeru suprotnom
kretanju kazaljke na satu). Distrakcija iznad ovog ogranicenja ¢e dovesti do odvaja-
nja uredaja.

— Upozorenja za titanijumski pojedina¢ni vektorski distraktor:

— Okretanje tela distraktora za viSe od 4 kruga u ovoj fazi moze dovesti do delimic-
nog odvajanja drZaca za nogu 5to moZze spreciti pravilno otpustanje i uklanjanje
uredaja.

— Upozorenja za kraniomaksilofacijalni distraktor:

— Prilikom uklanjanja produznih drzaca, rotirajte samo obod instrumenta za uklanja-
nje. Nemojte da dozvolite da se osnova instrumenta za uklanjanje rotira u vasoj
ruci, jer to moze da dovede do promene u rastojanju distrakcije koje je postignuto.

Prikljucivanje produznog drzaca:

— Instrument za uklanjanje se mora koristiti za potpuno zatezanje produznog drZaca
za distraktor. Ako se instrument za uklanjanje ne koristi, produzni drza¢ se moze
nenamerno odvojiti od distraktora.

Potvrda aktivacije uredaja:
— Ako se silikonski zastitni vrh koristi za zastitu kraja produznog drzaca, on predstavlja
opasnost od gusenja ako se olabavi i odvoji od produznog drZaca ili ¢ioda.

Postoperativna razmatranja:

— Tokom lecenja, vodite racuna da zastitite produzne drzace i sprecite oStecenje ili
lom. Bo¢ni pritisak od strane pacijenta na fleksibilnim produznim drzac¢ima tokom
sna moze ostetiti i/ili dovesti do loma produznih drzaca. Savetuje se da se fleksibilni
drZaci pri¢vrste za koZu pacijenta, bez uticanja na mogucnost njihove rotacije. Kao
alternativa, dostupni su ¢vrsti produzni drzadi.

Opste upozorenje

— Proizvodac nije odgovoran za bilo kakve komplikacije nastale zbog pogresne dija-
gnoze, izbora neodgovarajuceg implantata, nepravilnog kombinovanja kompone-
nata implantata i/ili operativnih tehnika, ogranic¢enja u smislu metoda lecenja, ili
neadekvatne asepse.

Podaci o komponenti implantata (naziv, broj predmeta, broj partije) se moraju doku-

mentovati u kartonu svakog pacijenta.

Kombinacija medicinskih uredaja
Synthes nije ispitao kompatibilnost sa uredajima koji su dati od drugih proizvodaca i ne
preuzima nikakvu odgovornost u takvim slu¢ajevima.

Okruzenje magnetne rezonance

OPREZ:

Osim ako drugacije nije naznaceno, uredaji nisu procenjeni na bezbednost i kompati-
bilnost unutar MR okruZenja. Zapamtite da postoje potencijalne opasnosti koje uklju-
Cuju ali nisu ogranicene na:

— Zagrevanije ili migracija uredaja

— Artefakti na snimcima magnetne rezonance



Obrada pre upotrebe proizvoda

Synthes proizvodi koji su dopremljeni u nesterilnom stanju moraju da se ociste i steri-
lisu parom pre hirurske upotrebe. Pre ¢iS¢enja, uklonite sva originalna pakovanja. Pre
parne sterilizacije, stavite proizvod u odobren omot ili spremnik. Pratite uputstva za
ciscenje i sterilizaciju koja su data u odeljku ,Vazne informacije” brosure Synthes.

Specijalna uputstva za rukovanje

PLANIRANJE

1. Odredite postdistrakcioni anatomski cilj sprovodenjem evaluacije kraniofacijalne
patologije, kvaliteta kosti i gustine, kao i asimetrije putem klinickog pregleda,
CT skeniranja, cefalograma i/ili panoramskog rendgena.

2. lIzaberite distraktor odgovarajucih dimenzija u skladu sa staros¢u i anatomijom
pacijenta.

3. Ispravno postavljanje i orijentacija osteotomija i uredaja za distrakciju je kriti¢na
za uspesdno lecenje.

POSTAVLJANIJE DISTRAKTORA (osim videstrukog vektorskog distraktora)

1. Napravite rez. Podignite pokosnicu da biste izlozili kost.

2. Oznacite priblizno mesto osteotomije i poloZaja distraktora na kosti.

3. Postavite distraktor. Postavite ga na Zeljeno mesto da biste procenili anatomiju
pacijenta i odredili pribliznu lokaciju drZzaca za nogu, Srafova za kost i/ili produznih
drZaca.

4. Ako distraktor nije iseCen i oblikovan pre operacije, distraktor se mora postaviti
na kost.

5. lIsecite i oblikujte drzac za nogu. Isecite drzace koristeci sekac da biste uklonili sve
nepotrebne otvore za Srafove. Isecite drzace za nogu tako da isecene ivice budu
u ravni sa distraktorom. Koristite turpiju na sekacu da biste poravnali ostre ivice.
Oblikujte drzace za nogu u skladu sa kosti koristeci kleSta za savijanje.

6. Postavite produzne drzace. Izaberite produzne drZace odgovarajuce duZine na
osnovu planirane distrakcije i Zeljene lokacije vrha za aktivaciju produznog drzaca.

7. Pre obavljanja osteotomije, oznacite polozaj distraktora busenjem i/ili ubaciva-
njem jednog srafa odgovarajuce veli¢ine i duzine kroz svaki drzac za nogu. Ne-
mojte u potpunosti da zateZete rafove. Srafovi ne treba u potpunosti da se zavr-
¢u u ovom trenutku da bi se izbeglo ugrozavanje integriteta kosti.

8.  Odvijte i uklonite distraktor. Obavite kortikotomiju.

9. Ponovo postavite distraktor tako $to ¢ete poravnati drzace za nogu sa prethodno
napravljenim otvorima. Probusite i/ili ubacite preostale Srafove odgovarajucih di-
menzija i duzina. U potpunosti zategnite sve Srafove.

10. Proverite stabilnost uredaja i proverite pomeranje kosti. Upotrebite aktivacioni
instrument da biste zahvatili Sestougaoni aktivacioni vrh distraktora ili produzeni
drZac. Rotirajte u smeru ozna¢enom na rucki instrumenta da biste proverili stabil-
nost uredaja i pomeranje kosti. Vratite distraktor na pocetni polozaj.

11.  Ponovite korake za bilateralne procedure. Zatvorite sve rezove.

POSTAVLJANJE VISESTRUKOG VEKTORSKOG DISTRAKTORA

1. Napravite intraoralni rez duz linije donje vilice, izlazuci bukalnu povrsinu. Prepo-
rucuje se subperiostijalno izlaganje. Ponovo procenite anatomiju kosti i proverite
da li su duzine drzaca odgovarajuce. Ako je potrebno, drzaci distraktora se mogu
zameniti drugim duZinama.

2. Oznacite priblizno mesto osteotomije i mesta postavljanja ¢iode na kosi. Proverite
da li je dostupna adekvatna i odgovarajuca kost za postavljanje oba kompleta
KirSner Zica sa mestom za trokar.

3. Napravite transbukalni rez. Da biste smanjili rezultujudi oZiljak od ¢ioda, stegnite
kozu i meko tkivo izmedu oblasti gde treba postaviti dva para ¢ioda. Koza takode
treba da se povuce superiorno tako da ¢iode produ kroz kozu u submandibular-
nom luku, omogucavajuci da oziljak dode na relativno neuocljivo mesto. Napra-
vite mali transbukalni rez superiorno u odnosu na planirano mesto osteotomije i
otvoreno obavite disekciju mekog tkiva.

4. Ubacite prvi par Cioda. Koristedi vodi¢ za Zicu/stitnik tkiva, ubacite samobusecu
¢iodu najblize moguce planiranoj osteotomiji, pazeci da izbegnete zubne gredice.
Isecite Ciodu koristeci sekac ploca i Sipke da biste sprecili njeno ometanje u po-
stavljanju druge ciode. Nakon toga, ubacite najdalju ¢iodu od planirane osteoto-
mije.

5. Ubacite prvi par ¢ioda. Koristedi vodic za zicu/stitnik za tkivo, ubacite samobusecu
¢iodu najblize moguce planiranoj osteotomiji, pazeci da izbegnete zubne gredice.
(Pogledajte tehniku opcionih dodataka ispod). Isecite ¢iodu koristeci sekac ploca
i Sipke da biste sprecili njeno ometanje u postavljanju druge ¢iode. Nakon toga,
ubacite najdalju ¢iodu od planirane osteotomije.

6. Obavite bukalnu osteotomiju. Koristeci klipnu testeru, obavite osteotomiju na
bukalnoj strani donje vilice, sve do superiornog i inferiornog korteksa.

7. Zavrino postavljanje. Pre postavljanja sklopa distraktora na ciode, imajte na umu
da broj dela na telu distraktora mora biti usmeren ka pacijentu (prema obrazu
pacijenta). Postavite sklop distraktora na ciode i zategnite stege koje drZe Ciode.
Zavrsite osteotomiju na lingvalnoj strani donje vilice, pazeci da ocuvate inferiorni
alveolarni nerv. Osteotom se moZe koristiti za olak3avanje frakture.

8. Podesite uredaj prema potrebi da bi se obezbedio udoban polozaj. Polozaj sklopa
distraktora treba da omoguci jednostavnu aktivaciju i dela na ramusu i tela ure-
daja. Isecite ¢iode na odgovarajucu duzinu i stavite zastitne poklopce.

9. Koristedi instrument za linearnu aktivaciju, aktivirajte jednu stegu Ciode da biste
proverili mobilnost. Vratite uredaj na pocetni polozaj.

PERIOD LATENCIJE

Zapocnite aktivnu distrakciju tri do pet dana nakon postavljanja uredaja. Kod mladih
pacijenata, aktivna distrakcija moZe da pocne ranije, da bi se sprecila prevremena
konsolidacija.

PERIOD AKTIVACIJE

1. Dokumentujte napredak. Napredak distrakcije treba pratiti putem dokumentova-
nja promena u okluziji kod pacijenta. Vodic za brigu o pacijentu je prilozen uz si-
stem i moZe vam pomoci da zabeleZite i pratite aktivaciju uredaja.

2. Vazno je okrenuti aktivacioni instrument iskljucivo u smeru strelice na rucki. Okre-
tanje aktivacionog instrumenta u pogresnom smeru (suprotno od strelice) moze
poremetiti proces razdvajanja.

3. Nemojte da drZite produzni drZa¢ dok ga rotirate aktivacionim instrumentom. Na
taj nacin moZete da otezate rotiranje produznog drzaca i mozete da dovedete do
odvajanja produznog drzaca od distraktora.

4. Zadistraktore donje vilice: tokom perioda lecenja, nadgledajte kondile pacijenata
u glenoidnoj jami zbog degenerativnih promena.

PERIOD KONSOLIDACIJE

1. Nakon postizanja Zeljenog napretka, potrebno je pruziti vreme novoj kosti da se
konsoliduje. Ovaj period se moZze razlikovati u zavisnosti od starosti pacijenta i
treba ga odrediti klinickom procenom.

2. ProduZne drzace treba ukloniti na pocetku faze konsolidacije.

3. Ako je spojizmedu distraktora i produznog drzaca postavljen ispod mekog tkiva,
uklanjanje produznog drzaca moZe biti otezano. Ako do toga dode, produzni
drzac¢ moze ostati bez pomeranja u toku perioda konsolidacije.

UKLANJANJE DISTRAKTORA

1. Nakon perioda konsolidacije, uklonite distraktor izlaganjem drzaca noge kroz isti
rez koji je koris¢en tokom pocetne operacije za postavljanje i uklanjanjem titani-
jumskih 3rafova za kosti.

2. Distraktore je jednostavnije ukloniti ako se produzni drzaci uklone pre uklanjanja
distraktora.

3. Za dodatne opcije uklanjanja Srafova, pogledajte Brosura za univerzalni komplet
za vadenje Srafova 036.000.773.

BRIGA O PACIJENTU

1. U slucaju da imate pitanja ili nedoumice, ili u slucaju pojave crvenila, drenaze ili
prekomernog bola tokom aktivacije, obratite se svom lekaru.

2. Nemojte da dirate distraktore i izbegavajte aktivnosti koje mogu uticati na lecenje.

3. Dokumentujte napredak. Vodi¢ za brigu o pacijentu je priloZen uz sistem i moze
vam pomoci da zabeleZite i pratite aktivaciju uredaja.

4.  Pratite protokol distrakcije. PoStujte uputstva hirurga u vezi sa brzinom i ucesta-
losti distrakcije. Prema uputstvima lekara, pacijent/negovatelj ¢e mozda morati da
aktivira distraktor(e) nekoliko puta u toku dana.

5. Kraniomaksilofacijalni distraktor: aktivacioni instrument se moze naciniti manjim
za upotrebu kod mladih pacijenata uklanjanjem plavog masinskog Srafa i odvaja-
njem produzetka rucke.

6. Okrenite aktivacioni instrument u smeru strelice oznacene na rucki. Okretanje
aktivacionog instrumenta u pogresnom smeru (suprotno od strelice) moze pore-
metiti proces razdvajanja.

7. Kada okrecete distraktor aktivacionim instrumentom, nemojte da stegnete drzac
distraktora prstima. On mora biti u mogucnosti da se okrece. Vazno je okrenuti
aktivacioni instrument iskljucivo u smeru strelice na rucki. Okretanje aktivacionog
instrumenta u pogresnom smeru (suprotno od strelice) moZe poremetiti proces
lecenja.

8. Odmah kontaktirajte svog hirurga ako izgubite instrument za aktivaciju.

9. Tokom lecenja, vodite racuna da zastitite produzne drzace i sprecite ostecenije ili
lom. Bocni pritisak od strane pacijenta na fleksibilnim produznim drzacima tokom
sna moze ostetiti i/ili dovesti do loma produznih drzaca.

10. Zastitite produzne drzace od zakacinjanja za predmete koji mogu izvudi uredaje i
izazvati bol i povredu pacijenta.

11. Oblast rane odrzavajte Cistom tokom lecenja.

12. Odrzavajte dobru oralnu higijenu u toku svih faza lecenja.

Resavanje problema

Resavanje problema kod kraniomaksilofacijalnog distraktora:

— Ako je spoj izmedu distraktora i produznog drZaca postavljen ispod mekog tkiva,
uklanjanje produznog drzaca moze biti otezano. Ako do toga dode, produzni drzac
moZze ostati bez pomeranja u toku perioda konsolidacije.

— Ako uklanjanje instrumenta nije moguce, produzni drzaci se mogu ukloniti koristeci
instrument za aktivaciju i klesta za savijanje. Zahvatite produZzni drzac aktivacionim
instrumentom. Dok mirno drzite aktivacioni instrument, koristite klesta za rotaciju
obloge na produznom drZacu u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu najma-
nje 16 punih krugova da biste izlozili podrucje gde se produzni drza¢ povezuje sa
distraktorom. Odvojte produzni drzac od distraktora povlacenjem aksijalno produz-
ni drza¢ sa oprugom ili bo¢nim pomeranjem drzeci Sestougaoni dzepni produzni
drzac.



Obrada/ponovna obrada uredaja

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu uredaja za viSekratnu upo-
trebu, tacni za instrumente i kudista su data u Synthes brosuri ,Vazne informacije”.
Uputstvo za sklapanje i rasklapanje instrumenata ,Rasklapanje visedelnih instrumenata”
moZe da se preuzme sa
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf
Switzerland

Telefon: +41 61 965 61 11
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