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Uputstvo za upotrebu

ECD - Prosirivo sredstvo za korpektomiju

ECD je medicinsko sredstvo za zamenu tela prljena (sredstvo za korpektomiju)
predvideno za primenu u cervikalnim i gornjim torakalnim delovima ki¢me.

Kavez i kopca za zaklju¢avanje su izradeni od PEEK. Kavez sadrzi Sest radioloski
nepropusnih markera od legure TAV i jedan klin od legure TAN. Oblast oko ECD
implantata se moZe napuniti kostanim graftom.

ECD implantati su dostupni sa zavr3nim plo¢ama razli¢itih uglova i visine.

Ovo uputstvo za upotrebu sadrzi informacije o slede¢im proizvodima:
890.005S
891.300S
891.301S
891.302S
891.303S
891.304S
891.305S
891.306S

Vazna napomena za zdravstvene radnike i osoblje u operacionoj sali: Ovo uputstvo
za upotrebu ne obuhvata sve informacije koje su potrebne za izbor i korisc¢enje
sredstva. Pre upotrebe paZljivo procitajte uputstvo za upotrebu i brosuru ,Vazne
informacije” kompanije Synthes. Obavezno se upoznajte sa odgovaraju¢om
hirurskom procedurom.

Povezane informacije, kao 3to su hirurske tehnike, potrazite na adresi
www.jnjmedtech.com/en-EMEA/product/accompanying-information ili ih zatrazite
od lokalne korisnicke podrske.

Materijali

PEEK: polieter-eter-keton prema ASTM F2026

Legura titanijuma: TAN (titanijum, 6% aluminijum, 7% niobijum) prema ISO 5832-11
Legura titanijuma: TAV (titanijum, 6% aluminijum, 4% vanadijum) prema ISO 5832-3

Namena

ECD implantati su predvideni da se koriste kao medicinska sredstva za zamenu tela
priljena u cervikalnom i gornjem torakalnom delu ki¢me (C3-T2) kod skeletno
zrelih pacijenata.

U zavisnosti od patologije pacijenta, ECD implantati mogu da se koriste pri zameni
jednog ili dva susedna tela prsljenova.

ECD implantati moraju da se koriste sa dopunskom unutradnjom fiksacijom.

Indikacije
— Zamena ostecenih ili obolelih tela prljenova

Kontraindikacije
— Los kvalitet kosti u kojoj ne moze da se uspostavi adekvatna anteriorna potpora

Ciljna grupa pacijenata

ECD implantati su namenjeni za upotrebu kod skeletno zrelih pacijenata. Ovi
proizvodi treba da se koriste u skladu sa namenom, indikacijama, kontraindikacijama
i u skladu sa anatomijom i zdravstvenim stanjem pacijenta.

Predvideni korisnik

Ovo uputstvo za upotrebu samo po sebi ne daje dovoljno informacija za direktnu
upotrebu sredstva ili sistema. Preporucuje se da obuku za rukovanje ovim sredstvima
obavi iskusan hirurg.

Operacija treba da se izvede prema uputstvu za upotrebu i u skladu sa preporucenim
hirurskim postupkom. Hirurg je duzan da obezbedi pravilno izvodenje operacije.
Strogo se preporucuje da operaciju obavljaju isklju¢ivo hirurzi koji su stekli
odgovarajuce kvalifikacije, imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji i upoznati su sa op3tim
rizicima spinalne hirurgije, kao i sa hirurskim procedurama specifi¢nim za proizvod.

Ovo sredstvo je predvideno za primenu od strane kvalifikovanih zdravstvenih rad-

nika koji imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji, kao Sto su hirurzi, lekari, osoblje u
operacionoj sali i lica koja su uklju¢ena u pripremu sredstva.
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Svi ¢lanovi osoblja koji rukuju sredstvom treba da budu u potpunosti svesni da ovo
uputstvo za upotrebu ne obuhvata sve neophodne informacije za odabir i upotre-
bu sredstva. Pre upotrebe pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu i bro3uru
,Vazne informacije” kompanije Synthes. Obavezno se upoznajte sa odgovara-
ju¢om hirurskom procedurom.

Ocekivane klinicke koristi
Kada se ECD implantati koriste kako je namenjeno i u skladu sa uputstvom za
upotrebu i oznakama, ocekuje se da ¢e omoguciti pacijentu da odrzi ili unapredi
svoje funkcije i/ili ublazi bol.

SaZetak bezbednosnog i klinickog profila moZe se na¢i na sledecoj vezi (nakon
aktivacije): https://ec.europa.eu/tools/eudamed.

Radni profil medicinskog sredstva
ECD implantati su sredstva za zamenu tela prslijena, namenjena da obezbede
podrsku prednjeg i srednjeg kicmenog stuba kada se koriste sa dopunskom fiksacijom.

Potencijalni nezeljeni dogadaji, nezeljena sporedna dejstva i rezidualni
rizici

Kao i kod svih ozbiljnih hirurskih postupaka, postoji rizik od nezeljenih dogadaja.
U moguce nezeljene dogadaje spadaju: problemi proistekli iz anestezije i polozaja
pacijenta; tromboza; embolija; infekcija; prekomerno krvarenje; neuralne
i vaskularne povrede; smrt, 3log; oticanje, abnormalno zarastanje rane ili formiranje
oziljka; heterotopno oko3tavanje; funkcionalno ostec¢enje misi¢no-skeletnog
sistema; paraliza (privremena ili trajna); slozeni regionalni bolni sindrom (CRPS);
alergija/reakcije preosetljivosti; simptomi povezani sa implantatom ili izbo¢enjima
krutih elemenata; lomljenje, olabavljivanje ili pomeranje implantata; lose srastanje,
nesrastanje ili usporeno srastanje; smanjenje gustine kosti usled smanjenog
naprezanja; degeneracija susednog segmenta; uporan bol ili neurolodki simptomi;
ostecenje susednih kostiju, diskova, organa ili drugih mekih tkiva; retrakciona
povreda; otok grkljana; duralni rascep ili curenje likvora; kompresija i/ili kontuzija
ki¢mene mozdine; promuklost; disfagija; perforacija, erozija ili iritacija jednjaka;
dislokacija medicinskog sredstva ili materijala od kog je napravljen graft; vertebralna
angulacija.

Sterilno medicinsko sredstvo

STERILE Sterilisano zracenjem

Sterilna sredstva Cuvajte u njihovom originalnom zastitnom pakovanju i izvadite ih
iz pakovanja neposredno pre upotrebe.

@ Ne koristiti ako je pakovanje osteceno

Pre upotrebe proverite datum isteka roka trajanja i celovitost sterilnog pakovanja.
Nemojte koristiti ako je pakovanje osteceno ili ako je istekao rok trajanja.

@ Ne sterilisati ponovo

Ponovna sterilizacija medicinskog sredstva moZe da dovede do nesterilnosti
proizvoda i/ili smanjenih karakteristika po specifikaciji i/ili izmenjenih svojstava
materijala.

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu

@ Ne koristiti ponovo

Ukazuje na medicinsko sredstvo koje je namenjeno za jednokratnu upotrebu ili za
upotrebu na jednom pacijentu u toku jedne procedure.

Ponovna upotreba ili ponovna klinicka obrada (npr. ¢is¢enje i ponovna sterilizacija)
mogu ugroziti strukturnu celovitost medicinskog sredstva i/ili dovesti do njegovog
otkazivanja, $to moZze dovesti do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.

Pored toga, ponovna upotreba ili ponovna obrada sredstava za jednokratnu upo-
trebu moZe da dovede do rizika od kontaminacije npr. usled preno3enja infektiv-
nog materijala sa jednog pacijenta na drugog. To moze da dovede do povrede ili
smrti pacijenta ili korisnika.

Kontaminirani implantati se ne smeju ponovo obradivati. Nijedan implantat kom-
panije Synthes koji je bio kontaminiran krvlju, tkivom i/ili telesnim te¢nostima/ma-
terijom nikada se ne sme ponovo koristiti i sa njim bi trebalo postupati u skladu sa
bolni¢kim protokolom. Cak i ako deluju neostec¢eno, implantati mogu imati sitna
ostecenja i unutradnje tragove naprezanja koji uzrokuju zamor materijala.
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Upozorenja i mere opreza

- Strogo se preporucuje da ugradivanje ECD implantata obavljaju iskljucivo hirurzi
koji su stekli odgovarajuce kvalifikacije, imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji
i upoznati su sa opstim rizicima spinalne hirurgije, kao i sa hirurskim procedurama
specifi¢nim za ovaj proizvod.

— Implantacija treba da se obavi u skladu sa uputstvima za preporuceni hirurski
zahvat. Hirurg je duzan da obezbedi pravilno izvodenje operacije.

— Proizvodac nije odgovoran za bilo kakve komplikacije koje su posledica nepravilne
dijagnoze, izbora neodgovarajuceg implantata, nepravilnog kombinovanja kom-
ponenata implantata i/ili operativnih tehnika, ogranicenosti metoda lecenja ili
neadekvatne asepse.

— Upozorenje: Posebnu paznju treba posvetiti pacijentima kod kojih postoji
alergija ili preosetljivost na materijale implantata.

Postavljanje pacijenta u polozaj

Postavite pacijenta u lezeci polozaj na leda.

— Uvek budite oprezni pri postavljanju pacijenta u polozaj, jer forsiranje fizioloskog
poravnanja moze prouzrokovati dalje neuroloske povrede.

Obavljanje korpektomije i priprema zavr3nih ploca

Obavite delimi¢nu ili potpunu korpektomiju, u zavisnosti od patologije.

— Prekomerni debridman tkiva i uklanjanje guste kosti mogu da oslabe zavrsnu
plocu i time narude lezidte ECD implantata, te potencijalno da dovedu do
sleganja.

Priprema za implantaciju
— Kada hvatate implantat, pazite da strelice na implantatu pokazuju na onu stranu
instrumenta na kojoj stoji oznaka ,,CRANIAL” (Kranijalno).

Prosirenje implantata

Nakon odabira odgovarajuce veli¢ine i konfiguracije implantata i postavljanja u

supljinu nastalu korpektomijom, izvrsite prosirenje implantata.

— Cim zavréne ploce implantata dodirnu zavréne ploce priljenova, lagano gurnite
instrument kaudalno kako biste osigurali Zelijenu funkciju mehanizma za
prosirenje.

- Vizuelni indikator na implantatu pokazuje polozaj maksimalnog prosirenja. Nakon
3to je dostignuta ova granica zamaha, dalje prosirenje moze unistiti implantat.

— Prosirenje mora ostati u fizioloskom opsegu. Kada se dostigne granica zamaha,
nemojte prosirivati vise. Ako je implantat premali, uklonite ga i zamenite ve¢im
implantatom.

Vise informacija potrazite u brosuri ,Vazne informacije” kompanije Synthes.

Kombinovanje medicinskih sredstava
ECD implantati se primenjuju pomoc¢u odgovarajucih ECD instrumenata.

Kompanija Synthes nije testirala kompatibilnost sa sredstvima drugih proizvodaca
i ne preuzima odgovornost za takve slu¢ajeve.

Okruzenje magnetne rezonance (MR)

Uslovno bezbedno u okruzenju MR:

Neklini¢cko testiranje najnepovoljnijeg slu¢aja pokazalo je da su implantati ECD

sistema uslovno bezbedni za MR.

Ovi proizvodi mogu bezbedno da se snimaju u sledecim uslovima:

— Stati¢ko magnetno polje jacine od 1,5 tesle i 3,0 tesle.

— Polje prostornog gradijenta od 300 mT/cm (3000 gausa/cm).

— Maksimalna specificna stopa apsorpcije (SAR) uprosecena za celo telo od
3 W/kg za 15 minuta snimanja.

Na osnovu neklini¢kog testiranja, ECD implantat ¢e dovesti do povecanja tempera-
ture od najvise 5,2 °C pri maksimalnoj prose¢noj specifi¢noj stopi apsorbcije (SAR)
celog tela od 3 W/kg na osnovu procene kalorimetrijom tokom 15 minuta MR sni-
manja na uredaju za MR od 1,5 tesle i 3,0 tesle.

Kvalitet MR snimanja moZze biti narusen ako je zona koja se snima na istom mestu
ili relativno blizu polozaja ECD sredstva.

Postupak pre upotrebe medicinskog sredstva

Sterilno medicinsko sredstvo:

Sredstva se isporucuju u sterilnom stanju. Izvadite proizvode iz pakovanja na asep-

tican nacin.

Sterilna sredstva Cuvajte u originalnom zastitnom pakovanju.

Izvadite ih iz pakovanja neposredno pre upotrebe.

Pre upotrebe proverite datum isteka roka trajanja i vizuelno proverite celovitost

sterilnog pakovanja:

— Pregledajte celu povrsinu sterilnih barijera u pakovanju, kao i zaptivac, i proverite
da li su celoviti i ujednaceni.

— Pregledajte celovitost sterilnog pakovanja da biste se uverili da nema rupa,
kanala ili praznina.

Nemojte koristiti ako je pakovanje o3te¢eno ili ako je rok trajanja istekao.
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Uklanjanje implantata

ECD implantat je predviden za trajnu implantaciju i nije predviden za uklanjanje.

Svaku odluku o uklanjanju sredstva moraju da donesu hirurg i pacijent uzimajuci u

obzir opste zdravstveno stanje pacijenta i potencijalne rizike drugog hirurdkog pos-

tupka po pacijenta.

Ako ECD implantat mora da se ukloni, preporucuje se sledeca tehnika.

— Postavite klinove drza¢a za ECD kopcu za zaklju¢avanje (397.129) u kopcu
za zakljucavanje.

— Uklonite kopcu.

— Pri¢vrstite instrument za pridrzavanje i distrakciju (397.127) na implantat.

— Povucite unazad ko3uljicu za zaklju¢avanje (UNLOCK (Otkljuc¢avanje)).

— Postavite siljke za pridrzavanje u ureze implantata.

— Otpustite kosuljicu za zaklju¢avanje. Sila opruge vra¢a mehanizam u njegov
prvobitni poloZaj tako da je implantat bezbedno pri¢vrs¢en za instrument.

— Skupite implantat — gurnite instrument blago kaudalno da biste omogucili
Zzeljenu funkciju mehanizma za prosirenje — okrecite rotirajucu rucicu u suprotnom
smeru (u suprotnom smeru od smera kretanja kazaljke na satu) kako je naznaceno
na instrumentu (,expand” (prosirenje)) sve dok ne budete mogli da uklonite
implantat.

- Da biste otpustili implantat, povucite unazad kosuljicu za zaklju¢avanje
(UNLOCK (Otklju¢avanje)).

Odlaganje u otpad

Nijedan implantat kompanije Synthes koji je bio kontaminiran krvlju, tkivom i/ili
telesnim te¢nostima/materijom nikada se ne sme ponovo koristiti i sa njim bi tre-
balo postupati u skladu sa bolni¢kim protokolom.

Sredstva se moraju odloziti u otpad kao medicinska sredstva za zdravstvenu negu
u skladu sa procedurama bolnice.

Specijalna uputstva za rukovanje

Postavite pacijenta u odgovarajuci polozaj
— Postavite pacijenta u leze¢i polozaj na leda. Pravilan polozaj treba potvrditi
radiografijom pre stavljanja kompresa.

Ostvarite pristup
— Otkrijte tela prsljenova koriste¢i odgovarajuci pristup cervikalnom delu ki¢me. Za
jasan pregled operativnog polja moze se koristiti set cervikalnih retraktora.

Obavite korpektomiju i pripremite zavrine ploce
— Obavite delimi¢nu ili potpunu korpektomiju, u zavisnosti od patologije. Pridrza-
vajte se sledeceg:
— lzrezite materijal diska i povrsinske slojeve hrskavic¢astih delova susednih
zavrinih ploca.
- Radi vaskularnog snabdevanja vazno je adekvatno ocistiti zavrinu plocu,
narocito u perifernim delovima.

Procenite veli¢inu implantata

— Koristite 3ubler za korpektomiju (324.060) da biste odredili veli¢inu nastalog
defekta ki¢me, uzimajuci u obzir Zeljenu korekciju. Odredite odgovarajucu
velicinu implantata. Visina implantata u neutralnom polozaju treba da bude
manja od visine defekta. Visina prosirenog implantata treba da prevazilazi visinu
defekta, uklju¢ujuci Zeljenu veli¢inu sidrista.

— Opseg primene implantata je izmedu njegovog neutralnog polozaja i 2/3
njegovog hoda.

Pripremite se za implantaciju

— Uhvatite implantat pomocu instrumenta za pridrzavanje i distrakciju (397.127).
Povucite unazad ko3uljicu za zaklju¢avanje (UNLOCK (Otklju¢avanje)). Postavite
Siljke za pridrzavanje u ureze implantata. Otpustite kosuljicu za zakljucavanje.
Sila opruge vraca mehanizam u njegov prvobitni polozaj tako da je implantat
sigurno pri¢vrscen za instrument.

Ugradnja

— Umetnite ECD implantat u izrezani deo ki¢menog stuba i poravnajte ga
u odnosu na sagitalnu i frontalnu ravan. Preporuceni polozaj za ECD implantat
je u centru zavrsne ploce prsljena. Da bi se omogucila fuzija kostiju neophodno
je da postoji prostor oko zavrinih ploca implantata.

— Fluoroskopijom potvrdite polozaj ECD implantata u odnosu na tela prsljenova u
frontalnoj i sagitalnoj ravni. Tri radiografska markera u svakoj od zavr3nih ploca
implantata omogucavaju vizuelizaciju polozaja implantata.

Prosirite implantat

— Progsirite ECD implantat in situ pomocu instrumenta za pridrzavanje i distrakciju
(397.127). Okrecite rotiraju¢u ru¢icu u smeru nazna¢enom na instrumentu
(,expand” (prosirenje)) dok se ne postignu Zeljena visina i sidriste. Da biste
otpustili implantat, povucite unazad kosuljicu za zaklju¢avanje (,UNLOCK"
(Otklju¢avanje)).

- Potvrdite zavrsni polozaj ECD implantata u odnosu na tela prsljenova u frontalnoj
i sagitalnoj ravni pod fluoroskopijom.
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Zakljuc¢ajte ECD implantat pomocu kopce

— Postavite klinove instrumenta za pridrzavanje (397.129) u kop¢u za zakljucavanje.
Umetnite kopcu u kaudalne ureze implantata. Podignite instrument u kranijalnom
smeru da biste ga uklonili iz kopce.

— Po potrebi, kopca za zaklju¢avanje se moze ukloniti na isti nacin.

Dodajte materijal ko3tanog grafta
— Materijalom ko3tanog grafta popunite oblast oko ECD implantata, narocito
prednji segment.

Dopunska fiksacija
— Mora se koristiti dodatna prednja, zadnja ili kombinovana prednje-zadnja fiksacija.

Brosura sa informacijama za pacijenta i kartica implantata

Ako je dostavljena u originalnom pakovanju, urucite pacijentu karticu implantata,
kao i odgovarajuce informacije, u skladu sa brosurom sa informacijama za pacijenta.
Elektronska datoteka sa podacima za pacijenta moze se pronaci na sledecoj
vezi: ic.jnjmedicaldevices.com.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf
Switzerland

Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedtech.com

Uputstvo za upotrebu:
www.e-ifu.com
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