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Uputstvo za upotrebu

SYNMESH™ sistem za zamenu tela prsljena

SYNMESH implantati su medicinska sredstva za zamenu tela priljena predvidena
za primenu u cervikalnom, torakalnom i lumbalnom delu ki¢me. Ovi implantati
mogu da se napune ko3tanim graftom.

SYNMESH implantati mogu da se ubace primenom prednjeg, bo¢nog ili anterolate-
ralnog pristupa u zavisnosti od datog nivoa ki¢me. Okrugli implantati se sastoje od
sredstava za korpektomiju (mrezasti kavezi), krajnjih prstenova (potisno postavljanje
sa opcijom sigurnosnog vijka), a duguljasti implantati se sastoje od sredstava za
korpektomiju (mrezasti kavezi), krajnjih prstenova (potisno postavljanje sa
opcijom sigurnosnog vijka) i standardnih prstenova. Sigurnosni vijci se koriste za
fiksiranje krajnjih prstenova (pomocu opcije sigurnosog vijka) i standardnih
prstenova.

SYNMESH implantati su dostupni u razli¢citim dimenzijama i visinama koji
omogucavaju sastavljanje implantata u vidu spinalne konstrukcije.

Ovo uputstvo za upotrebu sadrzi informacije o slede¢im proizvodima:

495.341S 495.392S  495.455S  495.352 495.402 495.466
495.342S  495.393S  495.461S 495.353 495.403 495.467
495.343S  495.394S  495.462S 495354 495.405 495.468
495.344S  495.395S  495.463S  495.355 495.406 495.469
495.346S  495.396S  495.464S  495.356 495.407 495.471
495.347S  495.397S  495.465S  495.357 495.410 495.472
495.348S5  495.3985S  495.466S  495.361 495.411 495.473
495.349S  495.399S  495.467S  495.362 495.412 495.474
495.351S 495.401S  495.468S5  495.363 495.413 495.475
495.352S  495.402S  495.469S  495.364 495.414 495.476
495.353S  495.403S  495.473S  495.365 495.415 495.477
495.354S  495.405S  495.474S 495.366 495.416 495.478
495.3555  495.406S  495.475S  495.371 495.421 495.479
495.356S  495.407S  495.476S  495.372 495.422 495.481
495.357S  495.410S 495.477S  495.373 495.423 495.482
495.361S 495.411S 495.478S  495.374 495.424 495.483
495.362S  495.412S 495.479S  495.376 495.427 495.484
495.363S  495.413S 495.481S  495.377 495.428 495.485
495.364S  495.414S 495.482S  495.378 495.429 495.486
495.365S  495.415S 495.483S  495.379 495.430 495.487
495.366S  495.416S 495.484S  495.381 495.433 495.488
495.371S 495.421S 495.485S  495.382 495.434 495.489
495.372S  495.422S  495.486S  495.384 495.435 495.490
495.373S  495.423S  495.487S  495.385 495.436 495.491
495.374S 495.424S  495.4885  495.386 495.441 495.601
495.376S  495.427S  495.489S  495.387 495.442 495.602
495.377S  495.4285  495.490S  495.388 495.443 495.603
495.378S  495.429S  495.491S 495.389 495.444 495.604
495.379S  495.430S  04.817.448 495.391 495.445 495.605
495.381S  495.433S  495.341 495.392 495.446 495.611
495.382S  495.434S 495342 495.393 495.447 495.612
495.384S  495.435S  495.343 495.394 495.451 495.613
495.385S  495.436S  495.344 495.395 495.455 495.614
495.386S  495.443S  495.346 495.396 495.461 495.615
495.387S  495.444S  495.347 495.397 495.462 495.621
495.388S  495.445S  495.348 495.398 495.463 495.622
495.389S  495.446S  495.349 495.399 495.464 495.623
495.391S 495.451S 495.351 495.401 495.465 495.624

Vazna napomena za zdravstvene radnike i osoblje u operacionoj sali: Ovo uputstvo
za upotrebu ne obuhvata sve informacije koje su potrebne za izbor i koris¢enje
sredstva. Pre upotrebe paZzljivo procitajte ovo uputstvo za upotrebu i brosuru
.Vazne informacije” kompanije Synthes. Obavezno se upoznajte sa odgovarajuc¢im
hirurskim postupkom.

Povezane informacije, kao 3to su hirurske tehnike, potrazite na adresi
www.jnjmedtech.com/en-EMEA/product/accompanying-information ili ih zatrazite
od lokalne korisnicke podrske.

Materijali
Titanijum: TiCP (komercijalno ¢ist titanijum) prema standardu I1SO 5832-2

Namena

SYNMESH implantati su predvideni da se koriste kao medicinska sredstva za
zamenu tela prsljena u cervikalnom, torakalnom i lumbalnom delu ki¢me (C3-L5)
kod skeletno zrelih pacijenata. U zavisnosti od patologije pacijenta, SYNMESH im-
plantati mogu da se koriste za fuzije na jednom, dva ili tri susedna nivoa pr3ljenova.
SYNMESH implantati moraju da se koriste sa dopunskom unutrasnjom fiksacijom.
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Indikacije
— Zamena ostecenih ili obolelih tela priljenova

Kontraindikacije
— Los kvalitet kosti u kojoj ne moZe da se uspostavi adekvatna anteriorna potpora

Ciljna grupa pacijenata

SYNMESH implantati su predvideni za upotrebu kod skeletno zrelih pacijenata. Ovi
proizvodi treba da se koriste u skladu sa namenom, indikacijama, kontraindikacijama
i u skladu sa anatomijom i zdravstvenim stanjem pacijenta.

Predvideni korisnik
Ovo uputstvo za upotrebu samo po sebi ne daje dovoljno informacija za direktnu
upotrebu sredstva ili sistema. Preporucuje se da obuku za rukovanje ovim sredstvima
obavi iskusan hirurg.

Operacija treba da se izvede prema uputstvu za upotrebu i u skladu sa preporu¢enom
hirurskom procedurom. Hirurg je duzan da obezbedi pravilno obavljanje zahvata.
Strogo se preporucuje da operaciju obavljaju iskljucivo hirurzi koji su stekli odgova-
rajuce kvalifikacije, imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji i upoznati su sa opstim
rizicima spinalne hirurgije, kao i sa hirurskim procedurama specifi¢nim za proizvod.

Ovo sredstvo je predvideno za primenu od strane kvalifikovanih zdravstvenih
radnika koji imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji, kao $to su hirurzi, lekari, osoblje
u operacionoj sali i lica koja su uklju¢ena u pripremu sredstva.

Svi ¢lanovi osoblja koji rukuju sredstvom treba da budu u potpunosti svesni da ovo
uputstvo za upotrebu ne obuhvata sve neophodne informacije za odabir i upotrebu
sredstva. Pre upotrebe paZljivo procitajte ovo uputstvo za upotrebu i brosuru
,Vazne informacije” kompanije Synthes. Obavezno se upoznajte sa odgovaraju¢im
hirurskim postupkom.

Ocekivane klinicke koristi

Kada se SYNMESH implantati koriste u skladu sa namenom i u skladu sa uputstvom
za upotrebu i oznakama, ocekuje se da pruze odrzavanje ili unapredenje funkcija
kod pacijenta i/ili da otklone bol.

SaZetak bezbednosnog i klinickog profila moZe se na¢i na sledecoj vezi (nakon
aktivacije): https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Radni profil medicinskog sredstva

SYNMESH implantati su medicinska sredstva za zamenu tela prslijenova koji su
konstruisani tako da pruze potporu prednjeg i srednjeg stuba ki¢me kada se koriste
sa dopunskom fiksacijom.

Potencijalni neZeljeni dogadaji, nezeljena sporedna dejstva i rezidualni rizici
Kao i kod svih ozbiljnih hirurskih postupaka, postoji rizik od nezeljenih dogadaja.
U moguce nezeljene dogadaje spadaju: problemi proistekli iz anestezije i polozaja
pacijenta; tromboza; embolija; infekcija; prekomerno krvarenje; neuralne
i vaskularne povrede; smrt, 3log; oticanje, abnormalno zarastanje rane ili formiranje
oziljka; heterotopno okostavanje; funkcionalno ostecenje misi¢no-skeletnog
sistema; paraliza (privremena ili trajna); slozeni regionalni bolni sindrom (CRPS);
alergija/reakcije preosetljivosti; simptomi povezani sa izbocenjima implantata ili
krutih elemenata; lomljenje, olabavljivanje ili pomeranje implantata; lose srastanje,
nesrastanje ili usporeno srastanje; smanjenje gustine kosti usled smanjenog
naprezanja; degeneracija susednog segmenta; uporan bol ili neurolodki simptomi;
ostecenje susednih kostiju, diskova, organa ili drugih mekih tkiva; oste¢enje limfnih
sudova; retrakciona povreda; otok grkljana; duralni rascep ili curenje likvora;
kompresija i/ili kontuzija kicmene mozdine; promuklost; disfagija; perforacija,
erozija ili iritacija jednjaka; pomeranje medicinskog sredstva ili materijala od
kog je napravljen graft; dislokacija materijala od kog je napravljen graft;
vertebralna angulacija.

Sterilno medicinsko sredstvo:

STERILE Sterilisano zracenjem

Sterilna sredstva ¢uvajte u njihovom originalnom zastitnom pakovanju i izvadite
ih iz pakovanja neposredno pre upotrebe.

@ Ne koristiti ako je pakovanje o$teceno

Pre upotrebe proverite datum isteka roka trajanja i celovitost sterilnog pakovanja.
Nemoijte koristiti ako je pakovanje osteceno ili ako je istekao rok trajanja.
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@ Ne sterilisati ponovo

Ponovna sterilizacija medicinskog sredstva moze da dovede do nesterilnosti
proizvoda i/ili smanjenih karakteristika po specifikaciji i/ili izmenjenih svojstava
materijala.

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu

® Ne koristiti ponovo

Ukazuje na medicinsko sredstvo koje je namenjeno za jednokratnu upotrebu ili za
upotrebu na jednom pacijentu u toku jednog postupka.

Ponovna upotreba ili klini¢cka ponovna obrada (npr. ¢id¢enje i ponovna sterilizacija)
mogu ugroziti strukturnu celovitost medicinskog sredstva i/ili dovesti do njegovog
kvara, $to moze dovesti do povrede, bolesti ili smrti pacijenta.

Pored toga, ponovna upotreba ili ponovna obrada sredstava za jednokratnu upotrebu
moze da dovede do rizika od kontaminacije npr. usled prenosenja infektivnog
materijala sa jednog pacijenta na drugog. To moze da dovede do povrede ili smrti
pacijenta ili korisnika.

Kontaminirani implantati se ne smeju ponovo obradivati. Svaki implantat kompanije
Synthes koji je bio kontaminiran krvlju, tkivom i/ili telesnim te¢nostima/materijom
nikada se ne sme ponovo koristiti i sa njim bi trebalo postupati u skladu sa
bolni¢kim protokolom. Cak i ako deluju neosteceno, implantati mogu imati sitna
ostecenja i unutrasnje obrasce naprezanja koji uzrokuju zamor materijala.

Upozorenja i mere opreza

— Strogo se preporucuje da implantaciju SYNMESH implantata obavljaju iskljucivo
hirurzi koji su stekli odgovarajuce kvalifikacije, imaju iskustva u spinalnoj hirurgiji,
upoznati su sa opstim rizicima spinalne hirurgije, kao i sa hirurskim procedurama
specifi¢nim za proizvod.

— Implantacija treba da se obavi u skladu sa uputstvima za preporuceni hirurski
zahvat. Hirurg je duzan da obezbedi pravilno obavljanje zahvata.

— Proizvodac nije odgovoran za bilo kakve komplikacije koje su posledica nepravilne
dijagnoze, izbora neodgovarajuceg implantata, nepravilnog kombinovanja kom-
ponenata implantata i/ili operativnih tehnika, ogranicenosti metoda lecenja ili
neadekvatne asepse.

— Upozorenje: Posebnu paznju treba posvetiti pacijentima kod kojih postoji alergija
ili preosetljivost na materijale implantata.

Priprema motornih ploc¢a/korpektomija

Izvrsite delimi¢nu ili potpunu korpektomiju u zavisnosti od patologije.

— Prekomerni debridman tkiva i uklanjanje guste kosti mogu da oslabe motornu
ploc¢u i tako narude naleganje SYNMESH implantata $to potencijalno moze
dovesti do supsidencije.

Secenje mrezice

Ako je potrebno, koristite sekac da skratite mrezicu do odgovarajuce visine.

— Ako se koristi krajnji prsten sigurnosnim vijkom, mrezica mora da se isece
horizontalno.

Montiranje prvog krajnjeg prstena

Montirajte Zeljeni krajnji prsten na mrezicu

— Proverite da li su krajnji prstenovi pravilno pri¢vrsceni. Sigurnosni vijak moze
pravilno da se umetne samo kroz jedan otvor. Ako se vijak umetne u pogre3an
otvor, ostace zazor izmedu krajnjeg prstena i mrezice. U tom slucaju, uklonite
vijak i pri¢vrstite ga u odgovarajuc¢em otvoru.

Distrakcija segmenta i umetanje implantata

— Kada se koriste duguljasti krajnji prstenovi, postarajte se da o3trice forcepsa za
Sirenje budu u ravni sa lezistima u krajnjim prstenovima. Kada se koriste okrugle
mrezice, forceps za Sirenje mora da se ukloni pre implantacije.

Vise informacija potrazite u Synthes bro3uri ,Vazne informacije”.

Kombinovanje medicinskih sredstava
SYNMESH implantati se ugraduju pomocu odgovaraju¢ih SYNMESH instrumenata.

311.01 Drska, mala, s minijaturnom brzom spojnicom
314.250 Drska, mala, s minijaturnom brzom spojnicom
314.672 Osovina odvijaca 2,0, krizna, s pri¢vrsnim naglavkom, duzina
66 mm, s minijaturnom brzom spojnicom
389.186 Pomic¢no mjerilo za korpektomiju, nehrdajuci celik
389.187 Pincete za Sirenje, paralelne, Sirina distrakcije
0 do 70 mm, nehrdajuci celik
389.188 Pincete za sirenje, paralelne, velike, Sirina distrakcije
30 do 95 mm, nehrdajud¢i celik
391.963 Univerzalna klijesta za savijanje, duzina 165 mm
396.388 Drzac¢ implantata SynMesh™, s kuglastim vrhovima,

nehrdajud¢i celik
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396.389 Drzac¢ implantata SynMesh™, s velikim vrhovima,
nehrdajudi celik
397.091 Rezac SynMesh™, nehrdajuci celik

Kompanija Synthes nije testirala kompatibilnost sa sredstvima drugih proizvodaca
i ne preuzima odgovornost za takve slucajeve.

Okruzenje magnetne rezonance (MR)

Uslovno bezbedno u okruzenju MR:

Neklini¢ko testiranje najnepovoljnijeg moguceg slucaja pokazalo je da su SYNMESH

implantati uslovno bezbedni u okruzenju MR. Ovi proizvodi mogu bezbedno da se

snimaju u sledec¢im uslovima:

— Stati¢ko magnetno polje jacine 1,5 tesla i 3,0 tesla

— Polje prostornog gradijenta od 300 mT/cm (3000 gausa/cm)

— Maksimalna specifi¢na stopa apsorpcije (SAR) uproseCena za celo telo od
3 W/kg za 15 minuta snimanja.

Na osnovu neklini¢ckog testiranja, SYNMESH implantat ¢e dovesti do povecanja
temperature od najvise 5,1 °C pri maksimalnoj prosecnoj specifi¢noj stopi
apsorbcije (SAR) celog tela od 3 W/kg na osnovu procene kalorimetrijom tokom
15 minuta MR snimanja na uredaju za MR od 1,5 tesle i 3,0 tesle.

Kvalitet MR snimka moze biti narusen ako se oblast koja se snima nalazi na istom
mestu kao SYNMESH sredstvo ili u relativnoj blizini.

Postupak pre upotrebe medicinskog sredstva

Sterilno medicinsko sredstvo:

Sredstva se isporucuju u sterilnom stanju. Izvadite proizvode iz pakovanja na

aseptican nacin.

Sterilna sredstva Cuvajte u originalnom zastitnom pakovanju.

Izvadite ih iz pakovanja neposredno pre upotrebe.

Pre upotrebe proverite datum isteka roka trajanja i vizuelno proverite celovitost

sterilnog pakovanja:

— Pregledajte celu povrsinu sterilnih barijera u pakovanju, kao i zaptivac, i proverite
da li su celoviti i ujednaceni.

— Pregledajte celovitost sterilnog pakovanja da biste se uverili da nema rupa, kanala
ili praznina.

Nemojte koristiti ako je pakovanje oSteceno ili ako je rok trajanja istekao.

Nesterilno medicinsko sredstvo:

Proizvodi kompanije Synthes isporuceni u nesteriinom stanju moraju da se ociste
i steriliSu parom pre hirurske primene. Uklonite svu originalnu ambalazu pre
Ciscenja. Pre sterilizacije parom stavite proizvod u odobreni omot ili sud. Pridrzavajte
se uputstva za Ciscenje i sterilizaciju koje je dato u brosuri ,Vazne informacije”
kompanije Synthes.

Uklanjanje implantata

SYNMESH implantat je predviden za trajnu implantaciju i nije predviden
za uklanjanje. Svaku odluku o uklanjanju sredstva moraju da donesu hirurg
i pacijent uzimajuci u obzir op3te zdravstveno stanje pacijenta i potencijalne rizike
drugog hirurskog postupka po pacijenta.

Ako SYNMESH implantat mora da se ukloni, preporucuje se sledeca tehnika.
— Razdvojite odgovarajuci segment forcepsom za razdvajanje

— Postavite odgovaraju¢i drza¢ implantata na implantat

— Uklonite implantat

- Uklonite forceps za razdvajanje

Klinicka obrada medicinskog sredstva

Detaljna uputstva za obradu implantata i ponovnu obradu sredstava za visekratnu
upotrebu, kao i tacni i kaseta za instrumente, opisana su u brosuri ,Vazne infor-
macije” kompanije Synthes. Uputstva za sastavljanje i rastavljanje sredstava pod
nazivom ,Rastavljanje instrumenata s vise delova” dostupna su na veb-sajtu.

Specijalna uputstva za rukovanje

Odaberite pristup

— SYNMESH implantati se mogu ubaciti anteriorno, lateralno ili anterolateralno,
u zavisnosti od datog nivoa ki¢me.

Priprema zavrsnih ploca/korpektomija
— lzvrsite delimi¢nu ili potpunu korpektomiju u zavisnosti od patologije. Uklonite
povrsinske slojeve hrskavi¢avih zavrdnih plo¢a do kosti koja krvari.

Odredite veli¢inu implantata

— lzvrsite distrakciju odgovaraju¢eg segmenta forcepsom za paralelno razdvajanje.
— Skala na rucki oznacava visinu defekta.

— Za odredivanje visine defekta moze se koristiti i kaliper za korpektomiju.
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— Pri odredivanju veli¢ine implantata:
- Dodajte ukupno 3 mm na visinu mrezice ako koristite okrugle krajnje
prstenove.
- Dodajte ukupno 7 mm na visinu mrezice ako koristite duguljaste krajnje
prstenove.

Isecite mreZicu (opciono)

— Ako je potrebno, koristite seka¢ SYNMESH da skratite mrezicu do odgovara-
juce visine.

- Mrezica, okrugla, @ 10 mm i 12 mm: isecite dijagonalno.
— MreZica, okrugla, @ 15 mm i sve duguljaste mrezice: isecite dijagonalno
ili horizontalno.

— Da biste utvrdili da li jezi¢ci mreZice treba da se podese univerzalnim klestima
za savijanje poravnajte Zeljene krajnje prstenove sa mrezicom i po potrebi
podesite jezicke.

— Slededi koraci opisuju tehniku pri¢vrscivanja krajnjih prstenova pomocu vijaka
za zakljuc¢avanje. Eventualno mogu da se koriste krajnji prstenovi sa potisnim
postavljanjem.

Pricvrstite prvi krajnji prsten
— Pricvrstite zeljeni krajnji prsten na mrezicu.

- SYNMESH, okrugli, & 10 mm i 12 mm: pritegnite krajnji prsten pomocu vijka
za zaklju¢avanje M2 koristeci osovinu krstastog odvijaca od 2.0 sa nose¢om
kosuljicom i mini brzom spojnicom i malu ru¢ku sa mini brzom spojnicom.

— SYNMESH, okrugli, @ 15 mm i svi duguljasti SYNMESH implantati: pritegnite
krajnji prsten pomocu vijka za zaklju¢avanje M3 koriste¢i mali Sestougaoni
odvija¢ od & 2,5 mm sa Zlebom.

— Opcija: SYNMESH napunite kostanim graftom.

Pricvrstite drugi krajnji prsten
— Pricvrstite drugi krajnji prsten kako je opisano u prethodnom koraku.

— Ako koristite duzu konstrukciju, moze se umetnuti standardni prsten za
dodatnu stabilnost. Postavite standardni prsten unutar mrezice na Zeljeno
mesto. Pomocu 3estougaonog odvija¢a umetnite dva vijka za zaklju¢avanje
M3 kroz mrezicu i potom kroz standardni prsten da biste ga pritegli.

— Unutrasnjost krajnjih prstenova po potrebi napunite dodatnim kostanim
graftom.

Izvriite distrakciju segmenta i umetnite implantat

— Forcepsom za paralelno razdvajanje vrsite distrakciju odgovaraju¢eg segmenta
sve dok se ne postigne Zeljeno poravnanje ki¢me. Dok je segment u distrakciji,
umetnite SYNMESH implantat pomoc¢u odgovarajuceg drzaca implantata.

— Zavrsno postavljanje implantata se moze postic¢i laganim udarcima po drzacu
implantata. Kada je implantat na mestu, pazljivo uklonite drza¢ implantata
i forceps za razdvajanje. Za zavrino postavljanje implantata mogu da se
koriste odgovarajuci impaktori ako je potrebno.

— Intraoperativno proverite polozaj SYNMESH implantata u odnosu na tela
prslienova u frontalnoj i sagitalnoj ravni pomocu pojacivaca slike.

Ubacite kostani graft

— Oblast oko SYNMESH implantata blizu vaskularizovanog tkiva je oblast gde
je fuzija najverovatnija i koja ¢e kasnije obezbediti stabilnost. Stoga, ispunite
ovo podru¢je najve¢om mogucom koli¢inom kostanog grafta, narocito prednji
deo zone sa instrumentima.

Dodatno fiksiranje

— Implantat SYNMESH mora da se kombinuje sa dodatnim sistemom za unutrasnju
fiksaciju koji je konstruisan tako da apsorbuje zatezne sile, kao i momente
torzije, fleksije i ekstenzije.

SE_528365 AG

Odlaganje u otpad

Svaki implantat kompanije Synthes koji je bio kontaminiran krvlju, tkivom i/ili
telesnim te¢nostima/materijom nikada se ne sme ponovo koristiti i sa njim bi
trebalo postupati u skladu sa bolni¢kim protokolom.

Sredstva se moraju odloziti u otpad kao medicinska sredstva za zdravstvenu negu
u skladu sa procedurama bolnice.

Brosura sa informacijama za pacijenta i kartica implantata

Ako je dostavljena u originalnom pakovanju, urucite pacijentu karticu implantata,
kao i odgovarajuce informacije, u skladu sa brosurom sa informacijama za
pacijenta. Elektronska datoteka sa informacijama za pacijenta moze se pronaci
na sledecoj vezi: ic.jnjmedicaldevices.com.

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3

4436 Oberdorf
Switzerland

Tel.: +41 61 965 61 11
www.jnjmedtech.com

Uputstvo za upotrebu:
www.e-ifu.com
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