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A jelen használati útmutató nem az Egyesült 
Államokban történő forgalmazásra készült.
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Használati utasítás
DENS ACCESS
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Használati utasítás

DENS ACCESS
Használat előtt gondosan olvassa el a jelen használati útmutatót, a Synthes brosú-
ra „Fontos tájékoztatás” dokumentumát, valamint a kapcsolódó műtéti techniká-
kat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő sebészeti technikákban jártas.

Anyag
Anyag:    Szabvány:
Titánötvözet (Ti6-Al7-Nb) ISO 5832-11

Rendeltetés
A DENS ACCESS rendszer elülső húzócsavaros kompressziós technikát alkalmaz a 
dens, valamint a haránttörések rögzítéséhez. 

Javallatok
A DENS ACCESS elülső húzócsavaros kompressziós technikája a II. típusú és a vél-
kony III. típusú dens törésekre korlátozódik, amint azt Anderson és D'alonzo java-
solta (1974).

Ellenjavallatok
Ferde flexiós töréseknél a C2 csigolyatest alulsó darabja túl kicsi a megfelelő csa-
varos rögzítéshez, és a törés vonala nem teszi lehetővé a törés megfelelő összenyo-
mását. Rövid nyakú betegek, elhízott betegek, a cervicalis gerincet csak korlátozot-
tan mozdítani tudó betegek, valamint a cervicalis gerinc kifejezett kyphosisával 
rendelkező betegek esetén az eljárást bonyolult vagy lehetetlen elvégezni. 
Cercicalis gerincstenosis a nyak hyperextensiójával kapcsolatos kábelsérülés veszé-
lye miatt. 

Lehetséges nemkívánatos események
Mint minden nagy sebészeti eljárás esetén, kockázatok, mellékhatások és nem kí-
vánt események léphetnek fel. Bár a lehetséges reakciók száma nagy, a leggyako-
ribbak a következők:
Az érzéstelenítésből és a páciens elhelyezéséből származó problémák (pl. émely-
gés, hányás, fogsérülések, neurológiai károsodások stb.), trombózis, embólia, fer-
tőzés, túlzott vérzés, iatrogén ideg- és érsérülés, lágyszövetek sérülése – ideértve 
a duzzadást is –, rendellenes hegképződés, a musculoskeletalis rendszer funkcio-
nális károsodása, komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS), allergia vagy túl-
érzékenységi reakciók, az implantátum vagy a szerelvények kiállásával kapcsolatos 
mellékhatások, nem megfelelő vagy elmaradt csontegyesülés, állandó fájdalom; 
károsodás a szomszédos csontokban (pl. a csontfelszín besüllyedése), porckoron-
gokban (pl. szomszédos porckorongok degenerációja) vagy lágyszövetekben, agy-
hártyaszakadás vagy az agy-gerincvelői folyadék szivárgása; gerincvelő kompresz-
sziója és/vagy zúzódása, a graft részleges elmozdulása, gerincferdülés.

Egyszer használatos eszköz

Ne használja újra

Az egyszeri használatra szánt termékeket nem szabad újra használni. 
Az újbóli használat vagy újrakezelés (pl. tisztítás vagy újrasterilizáció) veszélyeztet-
heti az eszköz strukturális épségét és/vagy az eszköz meghibásodását eredményez-
heti, amely a beteg sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethet.
Ezen kívül az egyszer használatos eszközök újbóli használata vagy újrakezelése 
fertőzésveszélyt okozhat, pl. fertőző anyag az egyik betegről a másikra történő 
átvitele esetén. Ez a beteg vagy felhasználó sérülését vagy halálát okozhatja.

A beszennyeződött implantátumokat nem szabad újrakezelni. Bármely olyan Synt-
hes implantátumot, amely vérrel, szövettel és/vagy testnedvekkel, illetve testből 
származó anyagokkal szennyezett, nem szabad újra használni; ezeket a kórházi pro-
tokollnak megfelelően kell kezelni. Habár sértetlennek tűnhetnek, az implantátu-
mok apró sérüléseket és belső kopásnyomokat tartalmazhatnak, amelyek anyagfá-
radtságot okozhatnak.

Vigyázat
A műtéttel járó általános kockázatokat nem tüntettük fel a jelen használati útmuta-
tóban. További tájékoztatásért kérjük, olvassa el a Synthes „Fontos tájékoztatás” 
brosúráját.

Figyelmeztetés
Erősen ajánlott, hogy a DENS ACCESS eszközt kizárólag olyan műtőorvosok ültes-
sék be, akik jártasak a gerincsebészet általános problémáiban, és akik el tudják 
végezni a termékre jellemző sebészeti technikákat. A beültetést az ajánlott sebé-
szeti eljárásra vonatkozó útmutatásnak megfelelően kell elvégezni. A sebész felel 
az operáció megfelelő elvégzéséért.

A gyártó nem felel semmiféle, nem megfelelő diagnózisból, nem megfelelő imp-
lantátum kiválasztásából, a nem megfelelően kombinált implantátum-összetevők 
megválasztásából és/vagy műtéti technikákból, illetve a kezelési módszerek korlá-
tozásából vagy nem megfelelő asepsisből fakadó komplikációkért.

Orvosi eszközök kombinációja
A Synthes nem tesztelte a más gyártók által biztosított eszközökkel való kompati-
bilitást, és ilyen esetekre semmiféle felelősséget nem vállal.

Mágneses rezonanciás környezet
MR-feltételes:
A legrosszabb eset nem klinikai tesztelése kimutatta, hogy a DENS ACCESS rend-
szer implantátumai MR-feltételesek. Ezeket a termékeket a következő feltételek 
mellett biztonságosan szkennelheti:
 – 1,5 Tesla és 3,0 Tesla indukciójú statikus mágneses mező.
 – Az indukcióvektor gradiense 300 mT/cm (3000 gauss/cm).
 – Maximális teljes testre átlagolt specifikus abszorpciós ráta (SAR) 2 W/kg esetén, 
15 percnyi szkennelésénél.

Nem klinikai tesztelés alapján a DENS ACCESS implantátum legfeljebb 4,3 °C-os, 
hőmennyiségmérővel mért hőmérséklet-emelkedést idéz elő 2 W/kg maximális 
egész testre átlagolt fajlagos abszorpciós ráta (SAR) mellett, 15 perces, 1,5 Tesla és 
3,0 Tesla indukciójú MR-szkennerben végzett MR-szkennelés esetén.
Az MR-képalkotási eljárás minősége romolhat, ha a kérdéses terület pontosan 
ugyanott helyezkedik el, ahol a DENS ACCESS eszköz, vagy aránylag közel van 
hozzá.

Az eszköz használata előtti kezelés
A nem steril kiszerelésű Synthes termékeket a műtéti felhasználás előtt meg kell 
tisztítani és gőzben sterilizálni kell. A tisztítás előtt távolítson el minden eredeti 
csomagolást. A gőzsterilizáció előtt helyezze a terméket jóváhagyott csomagolás-
ba vagy tárolóba. Kövesse a Synthes „Fontos tájékoztatás” brosúrában található 
tisztítási és sterilizációs útmutatást.

Az eszköz kezelése és felújítása
Az implantátumok kezelésével és az újrafelhasználható eszközök, műszertálcák és 
tokok felújításával kapcsolatos részletes utasítások a Synthes „Fontos tájékozta-
tás” című brosúrájában találhatók. Az eszközök össze- és szétszerelésével kapcso-
latos utasítások a „Dismantling multipart instruments” (A többrészes eszközök 
szétszedése) című dokumentumban találhatók, amelyet a következő oldalon tölt-
het le: 
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance 

0123

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com 


	DatePrinted: A kézikönyvek tartalma változhat; az egyes kézikönyvek aktuális verziója az interneten mindig elérhető. Nyomtatás dátuma: Aug 31, 2016


