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Control radiológico con intensificador de imágenes

Advertencia
Esta descripción de la técnica no es suficiente para la aplicación clínica 
inmediata del instrumental. Se recomienda encarecidamente el aprendizaje 
práctico junto a un cirujano con experiencia en el uso de este sistema.

Procesamiento, reprocesamiento, cuidado y mantenimiento
Si desea más información sobre directivas generales, control de la función o 
desmontaje de instrumentos de múltiples piezas, así como las instrucciones de 
procesamiento para implantes, póngase en contacto con su representante local 
o visite:
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Si necesita información general sobre reprocesamiento, cuidado y 
mantenimiento de las cajas y bandejas de instrumentos y los productos 
reutilizables de Synthes, así como el procesamiento de los implantes no estériles 
de Synthes, consulte el folleto «Información importante» (SE_023827) o visite:  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
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Diseñado en dos mitades separadas 
para facilitar su introducción secuen-
cial a través de una incisión.

Un tamaño de trocar es compatible 
con ambos tamaños del pasalam-
bres de cerclaje.

Permite pasar el alambre alrededor 
del hueso por medio de un acceso 
pequeño.

Disponible en dos tamaños (diáme-
tros de 46 y 60 mm) adaptados 
a la anatomía.

Pasalambres de cerclajePresentación
Las técnicas para el tratamiento de las fracturas peripro-
tésicas y otras indicaciones incluyen muchas veces la apli-
cación de alambres de cerclaje. El instrumental de pasa-
lambres de cerclaje contiene los instrumentos adicionales 
necesarios para las intervenciones mini-invasivas.

Configuración del juego modular
El pasalambres de cerclaje puede utilizarse para la aplica-
ción mini-invasiva de alambres de cerclaje. El concepto 
de caja modular permite el almacenamiento de los ins-
trumentos pertinentes en bandejas de instrumentos mo-
dulares.

Nota: El juego no incluye implantes.

  TÉCNICA QUIRÚRGICA EN PASOS 
RÁPIDOS 

PARA LA APLICACIÓN MINI-INVASIVA DE ALAMBRES 
DE CERCLAJE.

PASALAMBRES DE CERCLAJE
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Preparador de túnel para pasalambres de cerclaje

Prepara la vía y facilita el paso del pasalambres de 
cerclaje. Disponible en dos tamaños que se corres-
ponden con el diámetro de doblado del pasalambres 
de cerclaje.

Preparador de túnel para pasalambres de cerclaje

Prepara la vía y facilita el paso del pasalambres de 
cerclaje. Disponible en dos tamaños que se corres-
ponden con el diámetro de doblado del pasalambres 
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INDICACIONES

Para la traumatología general en la que se practica la 
aplicación de alambres de cerclaje
•	 Fracturas periprotésicas del fémur
•	 Fracturas subtrocantéreas
•	 Bandas profilácticas en artroplastias totales
•	 Fijación suplementaria
•	 Reducción temporal
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Antes de la operación

Antes de la operación

Después de la operación

Después de la operación

CASOS CLÍNICOS

Varón de 80 años con fractura AO 32-A1 

Varón de 85 años con fractura AO 32-A3.3 
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Visualización de la anatomía 
neurovascular del fémur

Lat.

Post.

Post.

Post.

Med.

Med.

Med.

Lat.

Lat.

Ant.

Ant.

Ant.

Corte distal

Corte diafisario

Corte proximal

PREPARACIÓN

 1 
Preparación

Juegos

 01.221.000 Instrumental para cerclaje mini-invasivo 
con alambre

Juego optativo 

107.920 Instrumental de cerclaje

Implantes

291.044 –  Rollo de alambre de cerclaje, diferentes 
291.130 diámetros, acero

Precaución: La aplicación de alambres de cerclaje 
utilizando una técnica mini-invasiva (MIS) requiere 
comprender minuciosamente la anatomía neurovas-
cular.

Complete la evaluación radiográfi ca preoperatoria y pre-
pare el plan preoperatorio. Coloque al paciente según 
los requisitos de la respectiva fractura, sobre una mesa 
radiotransparente de quirófano.

Realice una reducción cerrada con tracción para limitar 
alterar la anatomía.
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 2
Incisión y preparación del túnel de partes blandas

Instrumentos

03.221.002 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	Ø	46 mm

03.221.004 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	Ø	60 mm

Elija el preparador de túnel para pasacables de cerclaje 
del tamaño adecuado para el campo de aplicación y la 
fractura. Practique una incisión e introduzca con cuidado 
el preparador de túnel sobre el periostio, en sentido ven-
trodorsal, alrededor del hueso. Realice una incisión en la 
piel y la fascia de aproximadamente 4 o 5 cm de ancho 
para evitar la tensión. Asegúrese de que el preparador 
de túnel para pasacables de cerclaje perfora la fascia di-
rectamente adyacente a la línea áspera del fémur dorsal.

La preparación del túnel es necesaria para facilitar la 
posterior introducción del pasalambres de cerclaje.
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Lat.

Post.

Med.

Ant.2

Lat.

Post.

Med.

Ant.
1

Tirar del mango hacia abajo para alejar la punta de los vasos.

Introducir primero el mango posterior.

 1
Introducción del pasalambres de cerclaje

Instrumental

 03.221.010 Pasalambres de cerclaje de B 46 mm, 
mini-invasivo

 03.221.011 Pasalambres de cerclaje de B 60 mm, 
mini-invasivo

 03.221.003 Trocar, para pasalambres de cerclaje 
refs. 03.221.010 y 03.221.011

Coloque un trocar en cada tubo del pasalambres de cer-
claje. De esta manera se evita que el tejido entre en los 
tubos canulados del pasalambres de cerclaje. Los man-
gos posterior y anterior del pasalambres de cerclaje de-
ben pasarse por el túnel de tejido blando creado con el 
preparador de túnel para pasacables de cerclaje. Man-
tenga el contacto con el hueso en todo momento.

Precaución: Para evitar daños, no aplique dema-
siada fuerza al introducir el pasalambres de cer-
claje. La deformación de los tubos puede causar la 
imposibilidad de cerrar el instrumento al conectar 
las mitades.

Coloque los mangos del pasalambres de cerclaje directa-
mente adyacentes a la superfi cie del hueso para conec-
tar las dos mitades del mango. Si es posible, utilice el pa-
salambres de cerclaje más pequeño. Asegúrese de que el 
instrumento está cerca del hueso.

Precaución: Cuando el pasalambres de cerclaje esté 
en uso, preste atención al campo estéril. 

Utilice las técnicas de las fi guras 1 y 2 para aplicar el pa-
salambres de cerclaje al fémur distal. En el fémur proxi-
mal, el mango anterior se introduce primero. 

PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO
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3

2

1

Una vez conectadas las dos partes, cierre las pinzas 
hasta que las marcas de sus dos mitades queden alinea-
das (3). Las puntas de los tubos canulados quedan así 
unidas y forman un pasaje para el alambre.

2
Conexión y cierre del pasalambres de cerclaje

Para conectar las dos partes del pasalambres de cerclaje, 
deslice la muesca de una mitad en la parte correspon-
diente de la otra mitad. (1, 2)

Precaución: Al conectar las dos partes, las puntas 
no deben encontrarse. No intente cerrar las pinzas 
mientras la parte media no esté conectada correcta-
mente. 

Las marcas en cada mitad («small», «large») pueden 
usarse como orientación. Cuando las pinzas estén co-
nectadas entre sí, las marcas aparecerán en la misma di-
rección.
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Corte distal

Corte diafisario

Corte proximal
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Procedimiento quirúrgico

Corte distal: Tirar del mango hacia abajo para alejar la 
punta de los vasos.

Corte diafisario: Levantar el mango para cerrar el ins-
trumento en sentido posterior.

Corte proximal: Levantar el mango para cerrar el ins-
trumento en sentido posterior.

Para insertar el pasalambres de cerclaje, utilice la técnica 
correspondiente al segmento del fémur. Mantenga el 
contacto con el hueso en todo el procedimiento. 
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Asegure el pasalambres de cerclaje cerrado bloqueando 
la mordaza. Extraiga los trocares.

Nota: Abra y cierre la mordaza, oprimiendo los ex-
tremos de los mangos ligeramente entre sí. Cerradas 
correctamente, las barras de las pinzas del pasa-
lambres de cerclaje están paralelas. La posición co-
rrectamente cerrada del pasalambres de cerclaje 
puede controlarse moviéndolo hacia arriba y abajo, 
o con ayuda del intensifi cador de imágenes.

Advertencia: Al cerrar el pasalambres de cerclaje, 
tenga cuidado de no lesionar ninguna estructura 
anatómica de las partes blandas. En caso necesario, 
amplíe el acceso para comprobar que no resulte da-
ñada ninguna estructura anatómica blanda (princi-
palmente las neurovasculares). No empuje nunca los 
mangos en sentido medial para aproximar las dos 
mitades; en vez de ello, tire de ellos hacia la corteza 
medial. Cierre las pinzas sin aplicar demasiada 
fuerza.
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Procedimiento quirúrgico

3
Introducción del alambre de cerclaje

Instrumento

391.963 Alicates universales para doblar, 
longitud 165 mm

Prepare un alambre de cerclaje de la longitud deseada. 
La única dirección correcta para la introducción está 
marcada con una flecha.

Empuje el alambre de cerclaje a través del tubo del pasa-
lambres de cerclaje cerrado. 

Para la introducción del alambre puede ser útil usar alica-
tes (por ejemplo, los alicates universales para doblar). 
Efectúe la introducción paso a paso, para evitar que el 
alambre se rice. El alambre debe estar fuera de la parte 
opuesta del pasalambres de cerclaje. 
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4
Extracción de las pinzas del pasalambres de 
cerclaje

Desbloquee las pinzas, abriendo la mordaza.

Desconecte las dos mitades de las pinzas para el pasa-
lambres de cerclaje y extraiga una mitad después de la 
otra. 

Asegúrese de que el alambre de cerclaje introducido per-
manezca alrededor del hueso. Sostenga el extremo 
opuesto del alambre.
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Procedimiento quirúrgico

5
Apretado y fijación

Instrumental

03.221.001 Tensor de cerclaje

03.607.513 Alicates para cortar frontales

Introduzca el alambre de cerclaje a través de la apertura 
inferior del tensor de cerclaje, con la barra separando los 
dos extremos del alambre del cerclaje. 

El mango debe colocarse en el medio de la sección en-
sartada. No ajuste el diámetro del alambre del tensor de 
cerclaje. La punta del tensor deberá estar cerca del 
hueso. Apriete el alambre de cerclaje y enróllelo alrede-
dor del mango. Tenga cuidado de que el alambre no 
obstruya la funda.

Aplique una pretensión, tirando del mango hacia atrás, 
al botón azul. Ajuste el diámetro del alambre en la escala 
correspondiente del tensor de cerclaje, deslizando la 
punta de la flecha hacia los números.
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Gire el tensor de cerclaje en el sentido de las agujas del 
reloj, hasta que el trinquete haga un ruido seco (2 o 3 
veces) o hasta conseguir la tensión deseada.

Nota: Al girar el tensor de cerclaje, todo el disposi-
tivo del tensor girará.

Advertencia: Tenga cuidado de aplicar una menor 
tensión en el hueso osteoporótico.

Con ayuda de los alicates frontales para cortar, corte el 
alambre de cerclaje cerca del mango y tire para extraer el 
tensor.

Deslice con los alicates frontales para cortar a lo largo 
del alambre de cerclaje y córtelo cerca del hueso. Utilice 
el extremo frontal de los alicates para doblar el extremo 
retorcido del alambre hacia el hueso.

Técnica opcional: Deslice con los alicates frontales 
para cortar a lo largo del alambre de cerclaje y do-
ble el extremo retorcido hacia el hueso. Corte el 
alambre.



11  DePuy Synthes Pasalambres de cerclaje Técnica quirúrgica

En caso de que el médico decida extraer los implantes, 
puede utilizar instrumental quirúrgico general.

EXTRACCIÓN DEL IMPLANTE
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IMPLANTES

291.044  Rollo de alambre de cerclaje  
de B 0.4 mm, longitud 8 m, acero

291.050 Rollo de alambre de cerclaje  
de B 1.0 mm, longitud 10 m, acero

291.060 Rollo de alambre de cerclaje  
de B 1.25 mm, longitud 10 m, acero

291.070 Rollo de alambre de cerclaje  
de B 0.6 mm, longitud 8 m, acero

291.090 Rollo de alambre de cerclaje  
de B 0.8 mm, longitud 10 m, acero

291.130 Rollo de alambre de cerclaje  
de B 1.5 mm, longitud 10 m, acero
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391.963 Alicates universales para doblar,
longitud 165 mm

03.221.001 Tensor de cerclaje

03.607.513 Alicates para cortar frontales

03.221.004 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	B	60	mm

03.221.002 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	B	46 mm

 03.221.003 Trocar, para pasalambres de cerclaje 
refs. 03.221.010 y 03.221.011

 03.221.011 Pasalambres de cerclaje de B 60 mm, 
mini-invasivo

 03.221.010  Pasalambres de cerclaje de B 46 mm, 
mini-invasivo

INSTRUMENTOS
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01.221.000  Instrumental para cerclaje mini-invasivo 

con alambre

68.221.100 Bandeja para instrumentos estándar 
para cerclaje mini-invasivo con alambre 
y cable

03.221.002 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	B	46 mm

03.221.010 Pasalambres de cerclaje de B 46 mm, 
mini-invasivo

03.221.004 Preparador de túnel para pasacables de 
cerclaje de	B	60 mm

03.221.011 Pasalambres de cerclaje de B 60 mm, 
mini-invasivo

03.221.003 Trocar, para pasalambres de cerclaje, 
refs. 03.221.010 y 03.221.011

68.221.110 Bandeja para instrumentos adicionales 
para cerclaje mini-invasivo con alambre

03.221.001 Tensor de cerclaje

03.607.513 Alicates para cortar frontales

391.963 Alicates universales para doblar, 
longitud 165 mm

Productos adicionales

68.221.120 Chapa con descripción para 
instrumental para cerclaje mini-invasivo, 
para Vario Case

68.000.101 Tapa para bandeja modular, tamaño 1/1

519.400 Cepillo de limpieza para Compact Air 
Drive, Power Drive, Colibri (II) y Small 
Electric Drive

Componentes de Vario Case

689.507 Tapa de acero, tamaño 1/1,  
para Vario Case

689.510 Vario Case, Marco, tamaño 1/1,  
altura 88 mm

JUEGOS
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